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Bekendtgoerelse om anvendelse af og kontrol med principper for god
laboratoriepraksis (GLP) for kemiske stoffer og blandinger og GLP-inspektion
samt gebyrer herfor"

I medfor af § 10 a, § 43, stk. 1-3, § 58, stk. 2, og § 59, stk. 4, 1 lov om kemikalier, jf. lovbekendtgerelse
nr. 849 af 24. juni 2014, fastsettes efter bemyndigelse:

Kapitel 1
Afgreensning og definitioner

§ 1. Bekendtgerelsen omfatter laboratorier, der i medfer af lovgivningen om kemiske stoffer og produk-
ter udforer forsegg i henhold til OECDs principper for god laboratoriepraksis (GLP-principperne).

Stk. 2. GLP-principperne er optrykt i bilag til Europa-Parlamentets og Radets direktiv 2004/10/EF af
11. februar 2004. Bilaget er optaget som bilag 1 til denne bekendtgerelse.

§ 2. Ved god laboratoriepraksis (GLP) forstds de procedurer og forhold, hvorunder laboratorieforseg
planlaegges, udferes, overvages, registreres, rapporteres og arkiveres i henhold til GLP-principperne.

§ 3. Ved laboratorieinspektion (GLP-inspektion) forstds periodisk inspektion af forsegslaboratorier og/
eller revision af forseg med henblik pé at kontrollere, om GLP-principperne overholdes.

Stk. 2. Ved revision (efterkontrol) af forseg forstds sammenligning af radata og tilknyttede optegnelser
med forsggsplan og rapport for at fastsld, om radata er nedskrevet ngjagtigt i rapporten, om prevningen er
gennemfort 1 overensstemmelse med forsggsplanen og standardforskrifter og for at fremskaffe yderligere
oplysninger, der ikke er angivet i rapporten samt for at fastsld, om der ved tilvejebringelsen af data blev
anvendt metoder, som kan mindske validiteten af data.

§ 4. GLP-inspektionen opdeles i felgende ekspertisecomrader:
1) Fysisk/kemisk prevning.
2) Toksikologiske forseg.
3) Mutagenicitetsforseg.
4) Okotoksikologiske forsgg med akvatiske og terrastriske organismer.
5) Forseg vedrarende stoffers opfersel i vand, jord og luft; bioakkumulation.
6) Forseg vedrerende restindhold.
7) Forseg vedrerende stoffers indvirkning pa mesokosmer og naturlige ekosystemer.
8) Analytisk kemisk og klinisk kemisk prevning.
9) Andre.

Kapitel 2
Regler for laboratorier, der udforer forsog i henhold til GLP-principperne

§ 5. Laboratorier, der i medfer af lovgivningen om kemiske stoffer og produkter udferer forseg i hen-
hold til GLP-reglerne (herefter laboratorier) skal anmelde sig til og optages i et register, som DANAK,
Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond, herefter DANAK, forer over laboratorier.

Stk. 2. Laboratorier, som navnt i stk. 1, behover dog ikke vare optaget i DANAKS register, hvis de
alene er underlagt GLP-inspektion i medfer af de til enhver tid gaeldende regler om god laboratoriepraksis
fastsat af Lagemiddelstyrelsen, og safremt det pagaeldende forseg efter sin art er omfattet af den af
Lagemiddelstyrelsen udferte kontrol.

§ 6. For at blive optaget i registeret skal laboratorierne meddele DANAK folgende oplysninger:
1) Navn og adresse.
2) Telefonnummer og eventuelt tillige telefaxnummer og e-mail-adresse.
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3) Kontaktperson.
Stk. 2. Registeret er offentligt tilgaengeligt og holdes lebende opdateret af DANAK.

§ 7. Laboratorierne skal meddele de virksomheder, som de udferer forseg for i henhold til GLP-prin-
cipperne kontaktoplysninger til den myndighed, som laboratoriet har faet tilladelse af, og som forer
tilsyn med laboratoriets arbejde i Danmark eller til @konomi- og Erhvervsministeriets elektroniske kon-
taktpunkt (kvikskranke), jf. § 16 1 lov om tjenesteydelser 1 det indre marked.

Stk. 2. Disse oplysninger skal gores tilgengelige eller meddeles klart og entydigt og 1 god tid inden
kontraktens indgéelse eller inden udferelsen af tjenesteydelsen, hvis der ikke indgas skriftlig aftale.

§ 8. Laboratorierne skal attestere, at forsegene er udfert 1 overensstemmelse med GLP-principperne.

§ 9. Laboratorier, som anvender udenlandske laboratorier som underleveranderer, skal sikre sig doku-
mentation for, at disse er undergivet kontrol af de pagaeldende landes GLP-kontrolmyndigheder.

§ 10. Laboratorierne skal opbevare de data, der er anfort 1 bilag 1, punkt 10.2, nr. 1, i mindst 10 ar,
medmindre andet er fastlagt i anden lovgivning.

Kapitel 3
GLP-inspektion

§ 11. DANAK foretager inspektion pa laboratorier, der er tilmeldt registeret i henhold til § 5, stk. 1.
Stk. 2. Inspektion 1 henhold til stk. 1 udferes i1 overensstemmelse med bilag I til Europa-Parlamentets og
Rédets direktiv 2004/9/EF af 11. februar 2004. Bilaget er optaget som bilag 2 til denne bekendtgerelse.

§ 12. DANAK kan kraeve meddelt alle oplysninger, som skennes nadvendige for at kunne kontrollere et
laboratoriums GLP-virksomhed.

Stk. 2. DANAK har, hvis det skennes nedvendigt for at gennemfore kontrollen med et laboratorium, der
udferer forseg efter GLP-principperne, uden retskendelse mod beherig legitimation adgang til offentlige
og private ejendomme og lokaliteter, jf. § 49 1 lov om kemiske stoffer og produkter.

§ 13. Séfremt der ikke fra laboratoriets side ved tilmeldingen til registeret er givet oplysninger om
GLP-kontrolprogrammets anvendelsesomrade og omfang, vil DANAK indhente disse oplysninger ved
besoget.

§ 14. DANAK meddeler skriftligt laboratoriet, hvilke GLP-inspektorer der sammen med en eller flere
tekniske eksperter vil udfere inspektion af laboratoriet. Den skriftlige meddelelse skal indeholde en
beskrivelse af inspektionsgruppens opgaver.

Stk. 2. Onsker laboratoriet af konkurrencemassige eller lignende arsager ikke, at en udpeget person
deltager i inspektionen, kan ansggeren rejse indsigelse mod udpegningen til DANAK senest 14 dage efter
meddelelsen om valget af den pagaeldende person. Indsigelsen skal vere skriftlig og begrundet. DANAK
afger herefter, om der skal udpeges en anden person.

§ 15. DANAK udarbejder efter hvert inspektionsbeseg en inspektionsrapport.

Stk. 2. Konstaterer DANAK afvigelser fra GLP-principperne, som findes at pavirke gyldigheden af
bestemte undersogelser eller generelt af forseg, der udferes pd laboratoriet, udarbejdes en rapport om
afvigelserne, der forelaegges laboratoriet til udtalelse med tidsfrist for besvarelse.

Stk. 3. Pa grundlag af inspektionsrapporten og eventuel udtalelse fra laboratoriet treffer DANAK
afgerelse om, hvorvidt laboratoriet skal slettes fra registeret. DANAK kan ligeledes treffe afgorelse om at
slette et laboratorium, der undlader at meddele oplysninger, jf. § 12. Meddelelse herom gives samtidig til
laboratoriet, Miljostyrelsen samt EU-Kommissionen og OECD.

Stk. 4. Alle afgorelser, som DANAK treffer vedrerende laboratorieinspektion og revision af forseg, kan
indbringes for Miljestyrelsen.

Stk. 5. Miljestyrelsens afgerelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
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Stk. 6. For afgerelser, der kan pdklages, er klagefristen 4 uger efter afgerelsens dato.

§ 16. DANAK udarbejder hvert ar en rapport indeholdende en liste over de laboratorier, der er blevet
inspiceret 1 det forlebne &r, med dato for inspektionen og et resume af konklusionen pd inspektionen.

Stk. 2. Rapporten sendes inden den 31. marts til Miljestyrelsen og eventuelt andre relevante danske
myndigheder, samt EU-Kommissionen og OECD.

Kapitel 4
Gebyrer for GLP-inspektion

§ 17. DANAK er berettiget til gebyrer til deekning af alle omkostninger relateret til GLP-registrering og
GLP-inspektion.

Stk. 2. De 1 §§ 18-21 anforte gebyrtakster reguleres arligt, forste gang pr. 1. januar 2010 pd grundlag
af det senest offentliggjorte pris- og lonindeks 1 Finansministeriets @konomisk Administrative Vejled-
ning. De aktuelle gebyrtakster offentliggares pd Miljostyrelsens hjemmeside www.mst.dk.

Registreringsgebyr

§ 18. Der opkreves i 2009 et registreringsgebyr pad 6.500,00 kr., eksklusiv moms til daekning af
omkostninger i forbindelse med:
1) fremsendelse af generelt informationsmateriale om kravene for at opna GLP-registrering,
2) et informationsmede hos DANAK for dreftelse af kravene og
3) administrativ registrering af tilmeldingen hos DANAK og udpegning af GLP-inspekterer til behand-

ling af tilmeldingen.

Stk. 2. Hvis en anseger onsker yderligere information eller droftelse af vilkédr for at opnd GLP-registre-

ring, kan der efter aftale opkraeves sagsbehandlingsgebyr herfor, jf. § 19.

Sagsbehandlingsgebyr

§ 19. Der opkraves et gebyr pr. time for GLP-inspektion, inklusiv beseg og eventuelle meder, ved
registrering eller GLP-inspektion, herunder revision af forseg.

Stk. 2. Sagsbehandlingsgebyr opkraves for henholdsvis GLP-inspekterer og tekniske eksperter.

Stk. 3. Safremt der efter aftale med det registrerede laboratorium anvendes en ekspert fra udlandet ved
sagsbehandlingen, vil ekstra omkostninger forbundet hermed blive opkraevet serskilt.

Stk. 4. Sagsbehandlingsgebyr for GLP-inspektarer udger i 2009 945,00 kr. pr. time eksklusiv moms for
sagsbehandling foretaget efter bekendtgerelsens ikrafttreeden og opkraves pr. pdbegyndte '4 time.

Stk. 5. Sagsbehandlingsgebyr for tekniske eksperter udger 1 2009 765,00 kr. pr. time eksklusiv moms og
opkreaves pr. pabegyndte /2 time.

Stk. 6. Sagsbehandlingsgebyr, jf. stk. 4 og 5, omfatter den medgaede tid til sagsbehandling og rejsetid
vedrerende registrerede GLP-laboratorier.

Administrationsgebyr

§ 20. Der opkraves et arligt administrationsgebyr af GLP- registrerede laboratorier.

Stk. 2. Administrationsgebyret medgér til dekning af generelle omkostninger til administration af
DANAKSs ydelse vedr. GLP-inspektion, samt til dekning af:
1) generel information om DANAKS ydelser vedr. GLP-inspektion,
2) generelle kontakter med registrerede laboratorier af under % times varighed, og
3) udsendelse af generel information om kravene til GLP-registrerede laboratorier.

Stk. 3. Administrationsgebyr opkraves uanset om GLP-registreringen er stillet 1 bero eller er blevet
suspenderet.
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Stk. 4. For nye registrerede laboratorier betales administrationsgebyr forholdsmaessigt athengig af
tidspunktet for udstedelse af GLP-registreringen. Tilsvarende opkraves et forholdsmaessigt gebyr 1 GLP-
registreringens udlebsér.

Stk. 5. Administrationsgebyr for GLP-registrerede virksomheder udger 1 2009 eksklusiv moms 6.500,00
kr. arligt for 1 GLP-ekspertiseomrade, 11.000,00 kr. arligt for 2 GLP-ekspertiseomrader, 15.000,00 kr.
arligt for 3 GLP-ekspertiseomrdder og herefter yderligere 3000,00 kr. &rligt for hvert af de efterfolgende
GLP-ekspertisecomrader.

Transportgebyr

§ 21. Der opkraves 1 2009 et transport- og opholdsgebyr pa 1.200,00 kr. eksklusiv moms til dekning af
transport- og opholdsudgifter i forbindelse med beseg hos GLP-registrerede laboratorier.

Stk. 2. Transport- og opholdsgebyr opkraves for hver GLP-inspekter og teknisk ekspert, som deltager i
besoget.

Stk. 3. Transport- og opholdsgebyr opkraeves pr. dag i det antal dage besoget hos det GLP-registrerede
laboratorium varer.

Stk. 4. Der kan efter aftale med laboratoriet i1 stedet for transport- og opholdsgebyr, jf. stk. 1, opkreves
et gebyr svarende til de faktiske transport- og opholdsudgifter i forbindelse med brug af udenlandske
eksperter ved besog hos GLP-registrerede laboratorier.

Generelle bestemmelser om gebyrer

§ 22. Registrerings- og evrige gebyrer, som er betalt af GLP-registrerede laboratorier, tilbagebetales
ikke ved sletning fra registeret, uanset om sletningen foretages pa foranledning af DANAK eller efter
anmodning fra det GLP-registrerede laboratorium.

Stk. 2. Opkravede gebyrer i1 forbindelse med registrering og sagsbehandling skal betales ved sletning
fra registeret, uanset om sletningen foretages pd foranledning af DANAK eller efter anmodning fra det
GLP-registrerede laboratorium.

Stk. 3. Ved manglende eller for sen betaling af gebyrer efter denne bekendtgerelse kan DANAK
suspendere eller tilbagekalde registreringen.

Stk. 4. DANAKSs afgerelser efter stk. 3 kan pdklages til Miljostyrelsen.

Stk. 5. Miljestyrelsens afgerelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 6. For afgerelser, der kan paklages, er klagefristen 4 uger efter afgerelsens dato.

Kapitel 5
Forhold til offentlighedsloven, forvaltningsloven og straf

§ 23. Offentlighedsloven og forvaltningsloven finder anvendelse pd DANAK’s opgaver efter denne
bekendtgerelse.

§ 24. Medmindre hgjere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bede den, der
1) undlader at meddele de i § 6 nevnte oplysninger,
2) attesterer pa et forkert eller vildledende grundlag efter § 8, at forsegene er udfert i overensstemmelse
med GLP-principperne eller
3) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger efter § 12 eller fortier oplysninger, som skennes ned-
vendige i henhold til sagens behandling og afgerelse.
Stk. 2. Straffen kan stige til faengsel 1 indtil 2 ar, hvis overtraedelsen er begaet forsatligt eller ved grov
uagtsomhed, og hvis der ved overtraedelsen er
1) voldt skade pa menneskers eller husdyrs liv eller sundhed eller fremkaldt fare derfor,
2) voldt skade pa miljoet eller fremkaldt fare derfor eller
3) opnaet eller tilsigtet en ekonomisk fordel, herunder ved besparelser, for den pageldende selv eller
andre.
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Stk. 3. Der kan pédlaegges virksomheder (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5.
kapitel.

Kapitel 6
Ikrafttreeden m.v.

§ 25. Bekendtgerelsen treeder 1 kraft den 31. december 2015.

Stk. 2. Bekendtgerelse nr. 906 af 14. september 2009 om anvendelse af og kontrol med principper for
god laboratoriepraksis (GLP) for kemiske stoffer og blandinger og GLP-inspektion samt gebyrer herfor
ophaves.

Miljo- og Fodevareministeriet, den 25. november 2015
MICHEL SCHILLING

/ Peter Ostergérd Have
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) Bekendtgerelsen gennemforer Europa-Parlamentets og Rédets direktiv 2004/9/EU af 11. februar 2004 om inspektion og verifikation af god laboratorie-
praksis (GLP), EU-Tidende 2004, nr. L 50, side 28, som andret ved Europa-Parlamentets og Radets forordning 2009/219/EF af 11. marts 2009 om
tilpasning til Rédets afgarelse 1999/468/EF af visse retsakter, der er omfattet af proceduren i traktatens artikel 251, for sa vidt angar forskriftsproceduren
med kontrol, EU-Tidende 2009, nr. L 87, side 109, Europa-Parlamentets og Radets direktiv 2004/10/EU af 11. februar 2004 om indbyrdes tilneermelse
af lovgivning om anvendelsen af principper for god laboratoriepraksis og om kontrol med deres anvendelse ved forseg med kemiske stoffer, EU-Tidende
2004, nr. L 50, side 44, som @ndret ved Europa-Parlamentets og Rédets forordning 2009/219/EF af 11. marts 2009 om tilpasning til Radets afgorelse
1999/468/EF af visse retsakter, der er omfattet af proceduren i traktatens artikel 251, for sa vidt angar forskriftsproceduren med kontrol, EU-Tidende
2009, nr. L 87, side 109, og dele af Europa-Parlaments og Radets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked,
EU-Tidende 2006, nr. L 376, side 36 .
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OECD-principperne for god laboratoriepraksis (GLP) (omtalti § 1, stk. 2)

Indholdsfortegnelse

Del I

INDLEDNING

Forord

1. Anvendelsesomrade

2. Definitioner af fagudtryk
2.1.  God laboratoriepraksis

2.2.  Fagudtryk vedrerende forsegslaboratoriers organisation

Bilag 1

2.3.  Fagudtryk vedrerende ikke-kliniske sundheds- og miljemassige sikkerhedsundersogelser

2.4. Fagudtryk vedrerende teststoffet

Del 11
PRINCIPPER FOR GOD LABORATORIEPRAKSIS
1. Forsegslaboratoriers organisation og medarbejdere
1.1.  Forsegslaboratorieledelsens ansvarsomrade
1.2. Forsegslederens ansvarsomrade
1.3. Delforsegslederens ansvarsomrade
1.4. Forsegsmedarbejdernes ansvarsomrade
2. Kovalitetssikringsprogram
2.1.  Generelle betragtninger
2.2. Kovalitetssikringsmedarbejdernes ansvarsomrade
3. Faciliteter
3.1.  Generelle betragtninger
3.2. Laboratoriers faciliteter
3.3. Faciliteter til handtering af test- og referencestoffer
3.4. Arkivfaciliteter
3.5. Bortskaffelse af affald
4. Apparatur, materialer og reagenser
5. Testsystemer
5.1.  Fysiske/kemiske
5.2. Biologiske
6. Test- og referencestoffer

6.1. Modtagelse, handtering, proveudtagning og opbevaring

6.2. Karakterisering
7. Standardforskrifter
8. Forsegets gennemforelse
8.1. Forsegsplan
8.2. Forsegsplanens indhold
8.3. Forsegets gennemforelse
9. Rapportering af forsggsresultater
9.1.  Generelle betragtninger
9.2.  Den endelige rapports indhold
10. Arkivering og opbevaring af optegnelser og materialer
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Del I
INDLEDNING

Forord

De offentlige myndigheder og industrien er optaget af kvaliteten af ikke-kliniske sundheds- og miljemaes-
sige sikkerhedsundersegelser, der ligger til grund for risikovurderinger. Derfor har OECD-medlemsstater-
ne opstillet faelles kriterier for gennemforelsen af sddanne undersogelser.

For at undgd, at forskellige gennemforelsesordninger hindrer den internationale handel med kemikali-
er, har OECD-medlemslandene gennemfort en international harmonisering af forsegsmetoder og god
laboratoriepraksis. Under serprogrammet om kontrol med kemikalier blev der oprettet en international
ekspertgruppe, som i 1979-1980 udarbejdede »OECD-principperne for god laboratoriepraksis« (GLP) pa
grundlag af generel ledelsesmaessig og videnskabelig praksis samt erfaringer fra forskellige nationale og
internationale kilder. I 1981 vedtog OECD-Rédet disse GLP-principper som et bilag til OECD-Radets
beslutning om gensidig anerkendelse af data for evaluering af kemikalier [C(81)30(Endelig)].

Der blev 1 1995 og 1996 dannet en ny ekspertgruppe, som fik til opgave at revidere og ajourfere princip-
perne. Narverende dokument er resultatet af gruppens arbejde. Det ophaver og erstatter de oprindelige
principper, der blev vedtaget i 1981.

Formélet med principperne om god laboratoriepraksis er at forbedre kvaliteten af forsegsdata. Forsegs-
data af sammenlignelig kvalitet udger grundlaget for den gensidige anerkendelse af data mellem lande-
ne. Hvis de enkelte lande kan have tillid til forsegsdata fra andre lande, kan der spares tid og ressourcer
ved at undgd gentagelser af forsgg. Disse principper skal modvirke oprettelsen af tekniske handelshin-
dringer og forbedre beskyttelsen af folkesundheden og miljeet.

1. Anvendelsesomrdde

Principperne om god laboratoriepraksis skal anvendes inden for ikke-kliniske sikkerhedsunderseggelser af
teststoffer indeholdt i1 laegemidler, pesticider, kosmetiske produkter, veterinerleegemidler, tilsetningsstof-
fer til levnedsmidler og foder samt industrikemikalier. Ofte er disse teststoffer syntetiske kemikalier, men
de kan ogsa veare af naturlig eller biologisk oprindelse og i nogle tilfelde vare levende organismer. Disse
teststoffer afproves for at skaffe data om deres egenskaber og/eller om, hvorvidt de kan true folkesundhe-
den og/eller miljoet.

Principperne for god laboratoriepraksis omfatter ikke-kliniske sundheds- og miljemeessige sikkerhedsun-
dersegelser, som udferes i laboratorier, vaeksthuse og som feltforseg.

Medmindre der i den nationale lovgivning udtrykkeligt er vedtaget undtagelsesbestemmelser herfor,
galder principperne for god laboratoriepraksis for alle ikke-kliniske sundheds- og miljemessige sikker-
hedsundersogelser, der udferes 1 henhold til bestemmelser med henblik pé registrering af eller licensud-
stedelse for leegemidler, pesticider, tilsaetningsstoffer til levnedsmidler og foder, kosmetiske produkter,
veterinerlegemidler og tilsvarende produkter samt til regulering af industrikemikalier.
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2. Definitioner af fagudtryk

2.1. God laboratoriepraksis

»God laboratoriepraksis (GLP)«: Et kvalitetsstyringssystem, der omhandler de organisatoriske forhold
og betingelserne for, hvorledes laboratorieforseg, der vedrerer ikke-kliniske sundheds- og miljomaessige
sikkerhedsundersogelser, planlegges, udferes, kontrolleres, registreres, opbevares og rapporteres.

2.2. Fagudtryk vedrarende forsogslaboratoriers organisation

1. »Forsogslaboratorium«: De personer, lokaler og driftsenheder, der er nedvendige til gennemforelse
af forseg, der vedrorer ikke-kliniske sundheds- og miljemassige sikkerhedsunderseggelser. For forseg
opdelt pd flere steder omfatter »forsggslaboratorium« det sted, hvor forsegslederen er placeret, og alle
individuelle forsegssteder, som hver for sig eller samlet kan betragtes som forsegslaboratorier.

2. »Forsagssted«: Den lokalitet, hvor en eller flere af forsegets faser gennemfores.

3. »Forsogslaboratorieledelsen«: Den eller de personer, der har kompetencen og det formelle ansvar for
forsegslaboratoriets organisation og funktion 1 henhold til principperne for god laboratoriepraksis.

4. yForsogsstedsledelsen« (hvis en sadan er udpeget): Den eller de personer, der skal sikre, at en eller fle-
re af forsegets faser, som de har ansvaret for, udferes i henhold til principperne for god laboratoriepraksis.

5. »Sponsor«: En enhed, der bestiller, stotter og/eller forelegger en ikke-klinisk sundheds- og miljemaes-
sig sikkerhedsundersagelse.

6. »Forsagsleder«: Den person, der har ansvaret for den samlede gennemforelse af et forseg, der vedrerer
en ikke-klinisk sundheds- og miljemassig sikkerhedsundersggelse.

7. »Delforsogsleder«: En person, der for forseg opdelt pd flere steder handler pd forsegslederens vegne,
og som har et klart defineret ansvar for uddelegerede faser af forsgget. Forsagslederens ansvar for forse-
gets gennemforelse kan ikke uddelegeres til en eller flere delforsegsledere. Dette omfatter godkendelse af
forsegsplanen og tilleg hertil, godkendelse af den endelige rapport og sikringen af, at alle relevante dele
af principper for god laboratoriepraksis er fulgt.

8. »Kvalitetssikringsprogrammet«: Et afgrenset system inklusive dets medarbejdere, der er uathengigt
af forsegets gennemforelse. Systemet har til formél at sikre over for ledelsen af forsegslaboratoriet, at
principperne for god laboratoriepraksis er overholdt.

9. »Standardforskrifter«: Dokumenterede procedurer til beskrivelse af, hvorledes man udferer forsog eller
aktiviteter, som normalt ikke specificeres 1 forsegsplaner eller -vejledninger.

10. »Oversigstsplan« (master schedule): En sammenfatning af oplysninger, der anvendes til at bedemme
arbejdsbyrden og til at spore forsag, der er udfert i et forsegslaboratorium.

2.3. Fagudtryk vedrorende ikke-kliniske sundheds- og miljomcessige sikkerhedsundersagelser

1. »Forsog, der vedrorer ikke-kliniske sundheds- og miljomcessige sikkerhedsundersogelser«, 1 det fol-
gende ben@vnt »forsog«: Et forseg eller et sat af forseg, hvor et teststof underseges under laboratorie-
massige forhold eller 1 det naturlige milje med henblik pa at skaffe data om dets egenskaber og/eller
sikkerhedsmaessige aspekter, og hvor forsegsresultaterne er beregnet til foreleggelse for de relevante
kompetente myndigheder.
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2. »Korttidsforsog«: En undersogelse af kort varighed, hvor der i stor udstrekning anvendes rutinemaessi-
ge teknikker.

3. »Forsogsplan«: En plan over forsggets formdl og udformning, og den omfatter alle tilleeg.
4. »Tillceg til forsogsplan«: En tilsigtet @ndring af forsegsplanen efter datoen for forsegets igangsattelse.

5. »Afvigelse fra forsegsplan«: En utilsigtet &ndring af forsegsplanen efter datoen for forsggets igangsat-
telse.

6. »Testsystem«: Ethvert biologisk, kemisk eller fysisk system eller kombinationer heraf, der anvendes 1 et
forseg.

7. »Rddata«: Alle originale laboratorie-optegnelser og -dokumentation eller bekraftede kopier heraf,
som er resultat af undersogelsens oprindelige observationer og aktiviteter. Rdata kan f.eks. besta af foto-
grafier, mikrofilm- og mikrofichekopier, computerlaesbare medier, dikterede observationer, registrerede
data fra automatiske instrumenter eller ethvert andet datalagringsmedie, der er anerkendt som en sikker
dataopbevaringsform for et tidsrum som angivet i del 10 nedenfor.

8. »Prove«: Ethvert materiale, der udtages fra et testsystem til undersogelse, analyse eller opbevaring.

9. »Dato for det eksperimentelle arbejdes igangscettelse«: Den dato, hvor de forste undersogelsesspecifik-
ke data indsamles.

10. »Dato for det eksperimentelle arbejdes afslutning«: Den dato, hvor de sidste undersogelsesspecifikke
data indsamles.

11. »Dato for forsogets igangscettelse«: Den dato, hvor forsegslederen underskriver forsegsplanen.

12. »Dato for forsogets afslutning«: Den dato, hvor forsegslederen underskriver den endelige rapport.

2.4. Fagudtryk vedrarende teststoffet
1. »Teststof«: Det emne eller stof, der undersoges.

2. »Referencestof«.: (»kontrolstof«): Ethvert emne eller stof, der anvendes som grundlag for sammenlig-
ning med et teststof.

3. »Batch«: En bestemt mangde eller parti af et teststof eller referencestof, der fremstilles under en klart
defineret fremstillingsproces pa en saidan made, at det m4 forventes og betegnes som varende homogent.

4. »Vehikel« (carrier): Ethvert middel, der bruges som barer med henblik pd at blande, fordele eller
oplese teststoffet eller referencestoffet, sa indgivelsen/anvendelsen af stoffet 1 testsystemet lettes.

Del 11
PRINCIPPER FOR GOD LABORATORIEPRAKSIS
1. Forsagslaboratoriers organisation og medarbejdere

1.1. Forsagslaboratorieledelsens ansvarsomrdde

1. Ledelsen af hvert forsegslaboratorium skal sikre, at disse principper for god laboratoriepraksis efterle-
ves 1 forsggslaboratoriet.
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2. Som et minimum skal ledelsen:

a)
b)
©)
d)
e)
f)

g)

h)

i)
3

p)
q)

sikre, at der findes en oversigt over den eller de forsegslaboratoriemedarbejder(e), der bestrider de
ledelsesmaessige opgaver, som er defineret i1 principperne for god laboratoriepraksis

sikre, at der findes tilstraekkeligt mange kvalificerede medarbejdere, hensigtsmaessige faciliteter,
udstyr og materialer til at kunne gennemfere undersogelsen rettidigt og korrekt

sikre, at der fores optegnelser over kvalifikationer, trening, erfaring og stillingsbeskrivelse for alt
videnskabeligt og teknisk personale

sikre, at medarbejderne har en klar forstaelse af de opgaver, de skal udfere, og om nedvendigt serge
for at uddanne personalet til at lose disse opgaver

sikre, at der er indfert hensigtsmassige og teknisk anvendelige standardforskrifter, som bliver fulgt,
og godkende alle originale og reviderede standardforskrifter

sikre, at der findes et kvalitetssikringsprogram med tilknyttede medarbejdere, og at kvalitetssikringen
udferes 1 overensstemmelse med principperne for god laboratoriepraksis

sikre, at der for hvert forsgg er udpeget en person som forsegsleder med hensigtsmaessige kvalifikati-
oner, trening og erfaring, inden forsgget igangsattes. En forsegsleder kan erstattes i henhold til de
etablerede procedurer, og udskiftningen skal dokumenteres

sikre, at der for forseg opdelt pa flere steder hvis nedvendigt udpeges en kvalificeret delforsegsleder
med hensigtsmassig trening og erfaring til at lede uddelegerede faser af forseget. En delforsagsleder
kan erstattes i henhold til de etablerede procedurer, og udskiftningen skal dokumenteres

sikre, at forsegslederen skriftligt godkender forsegsplanen

sikre,at forsegslederen har stillet den godkendte forsegsplan til rddighed for kvalitetssikringsmedar-
bejderne

sikre, at alle historiske standardforskrifter arkiveres

sikre, at der er udpeget en person, som har ansvaret for arkivet

sikre, at oversigtsplanen (master schedule) ajourferes

sikre, at leverancer til forsegslaboratorier opfylder krav, der er rimelige 1 forhold til deres anvendelse
1 en undersogelse

sikre, at der for forseg opdelt pé flere steder findes entydige kommunikationslinier mellem forsogsle-
deren, en eller flere delforsegsledere, kvalitetssikringsprogrammet/-programmerne og forsegsmedar-
bejderne

sikre, at test- og referencestoffer er hensigtsmaessigt karakteriseret

indfere procedurer til sikring af, at computersystemer egner sig til det formdl, de er beregnet til, og
at de valideres, anvendes og vedligeholdes 1 overensstemmelse med principperne for god laboratorie-
praksis.

3. Nar en eller flere faser af et forseg er udfort pa et forsegssted, har forsegsstedets ledelse (hvis en sadan
er udpeget) ansvaret for ovennavnte opgaver med folgende undtagelser: 1.1.2 litra g), 1), j) og o).

1.2. Forsogslederens ansvarsomrdde

1. Forsegslederen er eneansvarlig for styringen af forseget, og har det overordnede ansvar for forsegets
gennemforelse og for den endelige rapport.

2. Ansvarsomradet omfatter, men er ikke begranset til, folgende funktioner. Forsegslederen skal:

a)
b)

c)

godkende forsegsplanen og alle tilleeg hertil med dato og underskrift

sikre, at kvalitetssikringsmedarbejderne har en kopi af forsegsplanen og alle tilleg 1 rette tid og
kommunikere effektivt med kvalitetssikringsmedarbejderne som kravet under udferelsen af forseget
sikre, at forsegsplaner med tilherende tilleg og standardforskrifter er tilgaengelige for forsegsmedar-
bejderne
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d) sikre, at forsggsplanen og den endelige rapport for et forseg opdelt pd flere steder identificerer
eventuelle delforsogsledere og definerer deres rolle og angiver de forsegssteder, der har deltaget 1
forsegets gennemforelse

e) sikre, at de 1 forsegsplanen opstillede procedurer folges, og vurdere og dokumentere konsekvenserne
for forsggets kvalitet og integritet af eventuelle afvigelser fra forsegsplanen, og om nedvendigt
foretage hensigtsmassige korrigerende tiltag; bekreefte afvigelser fra standardforskrifterne under
forsegets gennemforelse

f) sikre, at alle frembragte radata fuldt ud dokumenteres og registreres

g) sikre, at computersystemer, der anvendes 1 forseget, er blevet valideret

h) datere og underskrive den endelige rapport for at tilkendegive, at forsegslederen stdr inde for datas
gyldighed og for at angive, i1 hvilket omfang forseget efterlever principperne for god laboratorieprak-
sis

1) sikre, at forsegsplanen, den endelige rapport, rddata og stettemateriale arkiveres, ndr forseget er
gennemfort (og afsluttet).

1.3. Delforsogsleders ansvarsomrdde

Delforsogsleder skal sikre, at forsegets uddelegerede faser udferes i overensstemmelse med relevante dele
af principperne for god laboratoriepraksis.

1.4. Forsagsmedarbejdernes ansvarsomrdde

1. Alle medarbejdere, som bidrager til gennemforelsen af forseget, skal have kendskab til de dele af
principperne for god laboratoriepraksis, som er relevante for deres bidrag til forseget.

2. Forsegsmedarbejderne skal have adgang til forsegsplanen og standardforskrifter, der er relevante for
deres bidrag til forseget. De har ansvaret for at efterleve instruktionerne i disse dokumenter. Eventuelle
afvigelser fra disse instruktioner skal dokumenteres og videregives direkte til forsegslederen og/eller en
eller flere delforsggsledere, hvor det er relevant.

3. Forsegsmedarbejderne har ansvaret for at registrere radata hurtigt og praecist og i overensstemmelse
med principperne for god laboratoriepraksis, og de er ansvarlige for kvaliteten af de data, de registrerer.

4. Forsggsmedarbejderne skal treffe forebyggende sundhedsforanstaltninger for at udsette sig for mindst
mulig risiko og sikre forsegets integritet. De skal til rette person give meddelelse om deres sundheds-
massige tilstand, hvis den har relevans for forseget, s& de kan udelukkes fra opgaver, der kan pédvirke
forsoget.

2. Kvalitetssikringsprogram

2.1. Generelle betragtninger

1. Forsggslaboratoriet skal have et dokumenteret kvalitetssikringsprogram, der sikrer, at udferte forseg er
i overensstemmelse med principperne for god laboratoriepraksis.

2. Kvalitetssikringsprogrammet udferes af en eller flere personer, der er udpeget af og direkte ansvarlige
over for ledelsen, og som har kendskab til forsegsprocedurerne.

3. Denne person eller disse personer mé ikke deltage i udferelsen af det forseg, de sikrer kvaliteten af.
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2.2. Kvalitetssikringsmedarbejdernes ansvarsomrdde

Kvalitetssikringsmedarbejdernes ansvarsomrade omfatter, men er ikke begranset til, at:

a) opbevare kopier af alle godkendte forsggsplaner og standardforskrifter, der anvendes i forsggslabora-
toriet, og have adgang til en ajourfort kopi af oversigtsplanen (master schedule)

b) kontrollere, at forsegsplanen indeholder oplysninger, der er nedvendige for at vere i overensstemmel-
se med principperne for god laboratoriepraksis. Denne kontrol skal dokumenteres

c) gennemfore inspektioner for at fastsld, om alle forseg udferes i overensstemmelse med principperne
for god laboratoriepraksis. Inspektionerne skal ogsa fastsla, om forsegsplaner og standardforskrifter
er tilgaengelige for forsegsmedarbejderne, og om de folges.

Der kan foretages tre typer af inspektioner som angivet i standardforskrifterne for kvalitetssikringsprog-
rammet:

— forsggsbaserede inspektioner

— facilitetsbaserede inspektioner

— procesbaserede inspektioner.

Optegnelser over sddanne inspektioner skal opbevares

d) inspicere den endelige rapport for at bekrefte, at metoder, procedurer og observationer er beskrevet
precist og fyldestgerende, og at de rapporterede resultater precist og fyldestgerende afspejler for-
sogenes radata

e) ojeblikkeligt og skriftligt rapportere resultatet af inspektionen til ledelsen, forsegslederen, og eventu-
elt til en eller flere delforsegsledere og den padgaldende ledelse

f) udarbejde og underskrive en erklering, der skal vedlegges den endelige rapport, og som angiver
typen af og datoen for de udferte inspektioner samt faserne af det inspicerede forseg og datoerne
for, hvornér resultaterne af inspektionerne blev forelagt ledelsen, forsegslederen og eventuelt en eller
flere delforsegsledere. Denne erklering skal ogséd bekrafte, at den endelige rapport afspejler rddata.

3. Faciliteter

3.1. Generelle betragtninger

1. Forspgslaboratoriet skal vare af en passende storrelse, udformning og placering, sa kravene til forsgget
opfyldes, og forstyrrende elementer, som kunne indvirke pé forsegets validitet, minimeres.

2. Forsggslaboratoriet skal vere udformet med en passende adskillelse af de forskellige aktiviteter, sd en
korrekt gennemforelse af hvert forsgg sikres.

3.2. Faciliteter for testsystemer

1. Forsggslaboratoriet skal have et tilstreekkeligt antal lokaler eller omrader til at kunne isolere forsegssy-
stemer og individuelle projekter, herunder stoffer eller organismer, der vides at vare eller mistaenkes for
at veere biologisk skadelige.

2. Der skal vare passende lokaler eller omrader til radighed til diagnose, behandling og kontrol af
sygdomme, sé det sikres, at der ikke forekommer nogen uacceptabel forringelse af testsystemerne.

3. Der skal vere lokaler eller omréader til opbevaring af forsyninger og udstyr. Lokaler eller omrader til
opbevaring skal vere adskilt fra lokaler og omrader, hvor testsystemerne befinder sig, og de skal yde
tilstrekkelig beskyttelse mod skadedyrsangreb, kontaminering og/eller forringelse.
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3.3. Faciliteter til handtering af test- og referencestoffer

1. For at forebygge kontaminering eller sammenblanding skal lokaler eller omrader til modtagelse og
opbevaring af test- og referencestoffer vaere adskilt fra lokaler og omrader, hvor teststoffer blandes med et
vehikel.

2. Lokaler eller omrader til opbevaring af teststoffer skal veare adskilt fra de lokaler eller omrdder, der
rummer testsystemerne. Opbevaringsforholdene skal vaere séledes, at identifikation, koncentration, renhed
og stabilitet bevares, og farlige stoffer skal opbevares forsvarligt.

3.4. Arkivfaciliteter

Der skal vere arkivfaciliteter til sikker arkivering og genfinding af forsegsplaner, rddata, endelige rappor-
ter, prover af teststoffer og evrige prover. Udformningen af arkiverne og opbevaringsforholdene skal
beskytte indholdet mod en utilsigtet forringelse.

3.5. Bortskaffelse af affald

Héndtering og bortskaffelse af affald skal udferes pa en sddan mide, at forsegenes integritet ikke bringes
1 fare. Dette omfatter hensigtsmaessige indsamlings-, opbevarings- og bortskaftelsesfaciliteter samt dekon-
taminerings- og transportprocedurer.

4. Apparatur, materialer og reagenser

1. Apparater, bl.a. validerede computersystemer, der anvendes til at frembringe, lagre og genfinde data
samt til kontrol af miljeforhold, som er af betydning for forseget, skal placeres hensigtsmaessigt, vere
passende udformet og have en tilstraekkelig kapacitet.

2. Apparater, der anvendes i et forseg, skal regelmeessigt inspiceres, rengeres, vedligeholdes og kalibreres
i overensstemmelse med standardforskrifterne. Der skal fores optegnelser over disse aktiviteter. Kalibre-
ring skal, hvor det er relevant, kunne spores til nationale eller internationale mélestandarder.

3. Apparater og materialer, der anvendes i et forseg, mé ikke utilsigtet pavirke testsystemet.

4. Kemikalier, reagenser og oplesninger skal markes med deres identitet (eventuelt med koncentration),
udlegbsdato og sarlige opbevaringsinstruktioner. Oplysninger om leverander, produktionsdato og stabilitet
skal veere tilgaengelige. Udlebsdatoen kan forlenges pa grundlag af dokumenteret vurdering eller analyse.

5. Testsystemer

5.1. Fysiske/kemiske

1. Apparater, der anvendes til at frembringe fysiske/kemiske data, skal placeres hensigtsmassigt, vere
passende udformet og have en tilstraekkelig kapacitet.

2. Det fysisk/kemiske forsggssystems integritet skal sikres.

5.2. Biologiske

1. Der skal etableres hensigtsmassige forhold for opbevaring, anbringelse, handtering og pleje af biologi-
ske testsystemer, si kvaliteten af data sikres.

2. Dyre- og plantetestsystemer, der modtages, skal holdes isoleret, til deres sundhedsmessige tilstand
er blevet bedemt. Konstateres der en usa@dvanlig dedelighed eller sygelighed, ma denne leverance
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ikke benyttes til forseg, og eventuelt foretages der aflivning pd human vis. P4 datoen for forsegets
eksperimentelle igangsattelse skal testsystemerne vare helt fri for sygdomme og andre forhold, der kan
pavirke forsegets formdl eller gennemforelse. Testsystemer, der padrager sig sygdomme eller skader
under gennemforelsen af forsgget, skal isoleres, og om nedvendigt behandles for at bevare forsegets inte-
gritet. Enhver diagnose og behandling af eventuelle sygdomme for eller under et forseg skal registreres.

3. Der skal fores og opbevares optegnelser over testsystemers oprindelse, ankomstdato og tilstand ved
ankomsten.

4. Biologiske testsystemer skal akklimatiseres en passende periode, inden den forste indgivelse/pafering
af test- eller referencestoffet.

5. Bure eller beholdere herende til testsystemerne skal identificeres korrekt med alle nedvendige op-
lysninger. Hvis individer i testsystemet tages ud af deres bure eller beholdere under undersogelsens
gennemforelse, skal de om muligt beere en hensigtsmaessig identifikation.

6. Bure og beholdere, der anvendes til testsystemer, skal regelmessigt rengores og desinficeres. Alle
materialer, der kommer i1 kontakt med testsystemet, skal vare kontamineringsfri pa niveauer, som vil
kunne pavirke forseget. Streelse til dyr skal skiftes 1 henhold til god dyreholdspraksis. Anvendelsen af
skadedyrsbekempelsesmidler skal dokumenteres.

7. Testsystemer, der anvendes i feltforseg, skal placeres séledes, at afdrift af sprojtemidler og tidligere
anvendelse af pesticider ikke pavirker forseget.

6. Test- og referencestoffer

6.1. Modtagelse, hdndtering, proveudtagning og opbevaring

1. Der skal opbevares oplysninger om test- og referencestoffers karakterisering, modtagelsesdato, udlebs-
dato, samt hvilke mangder der er modtaget og anvendt i forsgget.

2. Procedurer til hdndtering, preveudtagning og opbevaring skal fastlegges for at sikre homogeniteten og
stabiliteten i videst mulig omfang og for at udelukke kontaminering eller forveksling.

3. Beholdere til opbevaring skal forsynes med identifikationsoplysninger, udlgbsdato og serlige opbeva-
ringsinstruktioner.

6.2. Karakterisering

1. Hvert test- og referencestof skal identificeres pad passende made (f.eks. kode, Chemical Abstracts
Service Registry Number (CAS-nummer), navn og biologiske parametre).

2. Identiteten, herunder batchnummer, renhed, sammensatning, koncentration og andre karakteristika, der
pa passende vis kan definere hver batch af test- eller referencestoffet, skal angives for hvert forseg.

3. Nar teststoffet leveres af en sponsor, skal der vere retningslinjer udviklet i samarbejde mellem sponsor
og forsggslaboratoriet, hvormed teststoffets identitet kan verificeres.

4. Test- og referencestoffernes stabilitet under opbevarings- og forsegsbetingelser skal vare kendt for alle
forsog.

5. Hvis teststoffet indgives med eller anvendes i et vehikel, skal teststoffets homogenitet, koncentration
og stabilitet 1 vehiklet bestemmes. For teststoffer, der anvendes i feltforsag (f.eks. tankblandinger), kan
disse bestemmes ved separate laboratorieforsog.
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6. Der skal opbevares en prove af hver batch af teststoffet til analyseformél for alle undersogelser, med
undtagelse af korttidsforseg.

7. Standardforskrifter

1. Et forsegslaboratorium skal have skriftlige standardforskrifter, som er godkendt af forsegslaboratorie-
ledelsen, og som har til formal at sikre kvaliteten og integriteten af de data, der frembringes af dette
forsegslaboratorium. Andringer af standardforskrifter skal godkendes af forsegslaboratorieledelsen.

2. Hver enkelt laboratorieenhed skal have standardforskrifter, som er umiddelbart tilgaengelige og rele-
vante for de aktiviteter, der finder sted pa laboratoriet. Offentliggjorte laerebeger, analytiske metoder,
artikler og manualer kan benyttes som supplement til disse standardforskrifter.

3. Afvigelser fra standardforskrifter vedrerende forseget skal dokumenteres, og de skal bekreftes af
forsegslederen og eventuelle delforsegsledere, hvor det er relevant.

4. Standardforskrifterne skal forefindes for, men ikke vere begraenset til, folgende kategorier af labo-
ratorieaktiviteter. De oplysninger, der angives under hver overskrift, skal betragtes som illustrerende
eksempler.

1. Test- og referencestoffer
Modtagelse, identifikation, merkning, handtering, preveudtagning og opbevaring.

2. Apparatur, materialer og reagenser
a) Apparatur:

Anvendelse, vedligeholdelse, rengering og kalibrering.
b) Computersystemer:

Validering, drift, vedligeholdelse, sikkerhed, change control og backup.
c) Materialer, reagenser og oplesninger:

Fremstilling og merkning.
3. Registrering, rapportering, arkivering og genfinding

Kodning af forseg, dataopsamling, rapportudarbejdelse, indekseringssystemer, datahdndtering inklusive
anvendelsen af computersystemer.

4. Testsystem (hvor det er relevant)

a) Klargering af lokaler og miljomaessige lokaleforhold for testsystemet.

b) Procedurer til modtagelse, overfersel, korrekt placering, karakterisering, identifikation og pleje af
testsystemet.

c) Forberedelse af testsystemet, observationer og undersggelser for, under og ved afslutningen af forse-
get.

d) Héandtering af individer i testsystemet, der er deende eller dede under gennemforelsen af forsoget.

e) Indsamling, identifikation og handtering af prover og herunder obduktion og histopatologi.

f) Placering og fordeling af testsystemer i feltforsog.

5. Kvalitetssikringsprocedurer

Kvalitetssikringsmedarbejdernes arbejde med planlaegning, tilretteleggelse, gennemforelse, dokumenta-
tion og rapportering af inspektioner.
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8. Forsagets gennemforelse

8.1. Forsogsplan

1. Der skal foreligge en skriftlig plan for hvert forseg, inden forseget pabegyndes. Forsggsplanen skal
godkendes med dato og underskrift af forsegslederen, og kvalitetssikringsmedarbejderne skal kontrollere,
at forsegsplanen efterlever god laboratoriepraksis som angivet i punkt 2.2 litra b) ovenfor. Forsegsplanen
skal ogsd godkendes af forsegslaboratorieledelsen og sponsor, hvis den nationale lovgivning eller lovgiv-
ningen i det land, hvor forseget udferes, stiller krav herom.

2.

a) Tilleg til forsegsplanen skal begrundes og bekreftes med dato og underskrift af forsegslederen og
opbevares sammen med forsegsplanen.

b) Afvigelser fra forsagsplanen skal beskrives, forklares, bekraftes og dateres rettidigt af forsegslederen
og/eller delforsggslederen(-ne) og opbevares sammen med forsegets radata.

3. For korttidsforsgg kan der anvendes en generel forsggsplan, som ledsages af et forsegsspecifikt tilleg.

8.2. Forsagsplanens indhold
Forsegsplanen skal indeholde, men ikke vere begranset til folgende oplysninger:

1. Identifikation af forseget samt test- og referencestoffet

a) en beskrivende titel

b) en redegorelse for forsegets art og formal

c) identifikation af teststoffet ved hjelp af kode eller navn (IUPAC; CAS-nummer, biologiske parametre
0sV.)

d) det referencestof, der skal anvendes.

2. Oplysninger vedrerende sponsor og forsggslaboratoriet

a) sponsors navn og adresse

b) navn og adresse for alle implicerede forsggslaboratorier og forsegssteder

c) forsegslederens navn og adresse

d) navn og adresse for en eller flere delforsogsledere med angivelse af de af undersogelsens faser, som
forsegslederen har uddelegeret, og som delforsggslederen(-ne) har faet overdraget ansvaret for.

3. Datoer

a) datoen for forsegslederens skriftlige godkendelse af forsegsplanen. Datoen for forsegslaboratoriele-
delsens og sponsors skriftlige godkendelse af forsegsplanen, hvis den nationale lovgivning eller
lovgivningen i det land, hvor forseget udferes, stiller krav herom

b) de foresldede datoer for forsegets eksperimentelle igangsattelse og afslutning.

4. Forspgsmetoder

Der henvises til den anvendte OECD-forsggsvejledning eller andre anvendte forsegsvejledninger eller
metoder.

5. Andre oplysninger (hvis relevant)

a) begrundelse for valget af testsystem

b) karakterisering af testsystemet, f.eks. art, bakteriestamme, understamme, leverander, antal, kropsvaeg-
tinterval, ken, alder og andre relevante oplysninger

c) doseringsmetode og begrundelse for valg af denne
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d) doseringsniveauer og/eller koncentration(er), frekvens og varighed af administration

e) udferlige oplysninger om forsggets udformning og herunder en beskrivelse af forsegets kronologiske
forleb, alle metoder, materialer og betingelser, analysetype og -frekvens, méalinger, observationer og
undersogelser, som skal udferes, samt 1 givet fald statistiske metoder, der skal anvendes.

6. Optegnelser

En liste over alle optegnelser, der skal opbevares.

8.3. Forsagets gennemforelse

1. Hvert forseg skal forsynes med en entydig identifikation. Alle elementer i forbindelse med dette forsog
skal vere forsynet med denne identifikation. Prever fra forseget skal identificeres med henblik pé at
bekraefte deres oprindelse. Identifikationen skal muliggere en sporbarhed pa en for preven og forseget
hensigtsmassig made.

2. Forsoget skal udferes 1 overensstemmelse med forsegsplanen.

3. Alle data, der er frembragt under forsegets gennemforelse, skal registreres direkte, hurtigt, ngjagtigt og
laeseligt af den person, som indferer data. Disse optegnelser skal forsynes med underskrift eller initialer
samt dato.

4. Enhver @ndring 1 rddata skal udferes pd en sddan mdde, at den ikke tilslorer tidligere optegnelser, den
skal begrundes, og personen, der foretager @ndringen, skal forsyne den med dato samt underskrift eller
initialer.

5. Data, som frembringes ved direkte computerinput, skal identificeres ved indlesningen af personen med
ansvar for den direkte dataindlaesning. Computersystemer skal altid udformes saledes, at fuldstendigt
dataspor bevares, sd alle @ndringer af data kan ses uden at tilslere de oprindelige data. Det skal vare
muligt at fore alle @ndringer af data tilbage til de personer, der har foretaget &ndringerne, f.eks. ved hjelp
af (elektroniske) underskrifter med tidspunkt og dato. Andringerne skal vare begrundede.

9. Rapportering af forsegsresultater

9.1. Generelle betragtninger

1. Der skal udarbejdes en endelig rapport for hvert forseg. I tilfaelde af korttidsforseg kan der udarbejdes
en standardiseret rapport, som ledsages af et forsggsspecifikt tilleg.

2. Delforspggsledere eller videnskabsfolk, som udarbejder rapporter i forbindelse med forseget, skal datere
og underskrive dem.

3. Den endelige rapport skal dateres og underskrives af forsegslederen for at tilkendegive, at forsegslede-
ren patager sig ansvaret for validitet af data. Det skal angives, hvorvidt principperne for god laboratorie-
praksis efterleves.

4. Korrektioner og tilfgjelser til den endelige rapport skal foretages i1 form af tilleg. Tilleggene skal klart
begrunde arsagen til korrektionerne eller tilfojelserne, og de skal dateres og underskrives af forsegslede-
ren.

5. Omformatering af den endelige rapport med henblik pé at opfylde en national myndigheds eller en
kompetent myndigheds formkrav i forbindelse med foreleeggelse udger ikke en korrektion, tilfejelse eller
tilleeg til den endelige rapport.
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9.2. Den endelige rapports indhold
Den endelige rapport skal indeholde, men ikke vere begrenset til folgende oplysninger:

1. Identifikation af forseget samt test- og referencestoffet

a) en beskrivende titel

b) identifikation af teststoffet ved hjaelp af kode eller navn (IUPAC; CAS-nummer, biologiske parametre
0sV.)

c) identifikation af referencestoffet ved navn

d) karakterisering af teststoffet og herunder renhed, stabilitet og homogenitet.

2. Oplysninger vedrerende sponsor og forsggslaboratoriet

a) sponsors navn og adresse

b) navn og adresse for alle implicerede forsggslaboratorier og forsegssteder

c) forsegslederens navn og adresse

d) 1 givet fald navn og adresse for en eller flere delforsegsledere med angivelse af de uddelegerede faser
af forsgget

e) navn og adresse for videnskabelige eksperter, der har bidraget med delrapporter til den endelige
rapport.

3. Datoer
Datoer for forsegets eksperimentelle igangsattelse og afslutning.
4. QA Statement

En erklering fra kvalitetssikringsenheden, som angiver typen af og datoen for de udferte inspektioner
samt de inspicerede faser og datoerne for, hvornér resultaterne af inspektionerne blev forelagt ledelsen,
forsegslederen og eventuelt en eller flere delforsegsledere. Denne erklaering skal ogsd bekreefte, at den
endelige rapport afspejler radata.

5. Beskrivelse af materialer og forsegsmetoder
a) beskrivelse af anvendte materialer og forsegsmetoder
b) reference til OECD-forsegsvejledning eller andre forsegsvejledninger eller metoder.

6. Resultater

a) en sammenfatning af resultater

b) alle oplysninger og data, der er stillet krav om i forsegsplanen

c) presentation af resultater, herunder beregninger og konstateringer af statistisk signifikans
d) en evaluering og diskussion af resultaterne og en konklusion, hvor det er relevant.

7. Opbevaring

En eller flere lokaliteter, hvor forsegsplanen, prover af test- og referencestoffer, gvrige prover, rddata og
den endelige rapport skal opbevares.

10. Arkivering og opbevaring af optegnelser og materialer

10.1. Folgende skal opbevares i arkiver i en periode, der er fastsat af de kompetente myndigheder:

a) forsegsplanen, rddata, prover af test- og referencestoffer, ovrige prover og den endelige rapport for
hvert forseg

b) optegnelser over alle inspektioner udfert under kvalitetssikringsprogrammet samt oversigtsplanerne
(master schedule)
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c) optegnelser over medarbejdernes kvalifikationer, treening, erfaring og stillingsbeskrivelse
d) optegnelser og rapporter over vedligeholdelse og kalibrering af apparater

e) dokumentation af computersystemers validering

f) arkivet over alle historiske standardforskrifter

g) optegnelser vedrerende miljgovervagning.

Hvis der ikke er fastsat en opbevaringsperiode, skal det dokumenteres, hvordan der er disponeret over for-
sogsmaterialerne. Nér prover af test- og referencestoffer samt gvrige prover er bortskaffet inden udlebet
af den kraevede opbevaringsperiode, skal dette uanset drsagen begrundes og dokumenteres. Prover af test-
og referencestoffer samt gvrige prover skal kun opbevares, sd l&nge praparatet er af en sddan kvalitet, at
det kan evalueres.

10.2. Materialer, der opbevares 1 arkiverne, skal indekseres saledes, at det er muligt at opbevare og
genfinde dem pé en hensigtsmaessig made.

10.3. Kun medarbejdere, der er bemyndiget hertil af ledelsen, ma have adgang til arkiverne. Flytning af
materialer ind og ud af arkiverne skal registreres pa en hensigtsmessig méade.

10.4. Hvis et forsegslaboratorium eller et kontrakt-arkiv indstiller sin virksomhed og ikke har nogen
juridisk efterfolger, skal arkivet overfores til de pagaldende sponsorers arkiver.
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Bilag 2
GLP-inspektion (omtalti § 10, stk. 2)

Bestemmelserne for inspektion og verifikation af GLP beskrevet i del A og B er de bestemmelser, der
er indeholdt i henholdsvis bilag I (Retningslinjer for kontrolprocedurer for god laboratoriepraksis) og
IT (Retningslinjer for inspektion af forsegslaboratorier og revision af undersegelser) til OECD-Rédets
beslutning/henstilling om overholdelse af principperne for god laboratoriepraksis (K(89)87 endelig) af
2. oktober 1989, som revideret af OECD-Réadets beslutning om @ndring af bilagene til OECD-Radets be-
slutning/henstilling om overholdelse af principperne for god laboratoriepraksis af 9. marts 1995 (K(95)8
endelig)

DEL A

REVIDEREDE RETNINGSLINJER FOR KONTROLPROCEDURER FOR GLP

For at fremme den gensidige anerkendelse af provningsdata, der er indsamlet til foreleeggelse for de kom-
petente myndigheder i OECD-medlemslandene, er det vesentligt, dels at procedurerne til kontrol med
GLP-principperne harmoniseres, dels at kvaliteten og strengheden af regler kan sammenlignes. Denne del
af dette bilag har til formal at give detaljerede praktiske retningslinjer til medlemsstaterne vedrerende
de strukturer, vaerktejer og procedurer, de ber vedtage i forbindelse med oprettelsen af programmer til
kontrol med GLP, saledes at programmerne kan anerkendes pé internationalt plan.

Det erkendes, at medlemsstaterne méd vedtage GLP-principperne og indfere kontrolprocedurer 1 henhold
til deres nationale, lovfastede og administrative praksis og i henhold til deres prioritering af f.eks. omfan-
get af indledende og senere inddragning af kemikaliekategorier og prevningstyper. Eftersom medlemssta-
terne maske som folge af de lovgivningsmaessige rammer for kontrol med kemikalier vil oprette mere end
¢én kontrolmyndighed, kan der vare behov for indferelse af mere end ét program. Retningslinjerne i de
folgende afsnit vedrerer séledes alt efter omstendighederne en eller flere myndigheder og et eller flere
programmer.

Definitioner af fagudtryk

De definitioner af fagudtryk, der er givet i OECD-principperne for GLP i artikel 1 i Europa-Parlamentets
og Radets direktiv 2004/10/EF, gelder ogsa for denne del af dette bilag. Derudover gaelder folgende
definitioner:

— GLP-principper: Principper for god laboratoriepraksis eller lignende principper, som stemmer overens
med OECD-principper for god laboratoriepraksis som beskrevet i artikel 1 i direktiv 2004/10/EF

— GLP-kontrol: Periodisk inspektion af forsggslaboratorier og/eller revision af forsgg med henblik pa at
kontrollere, om GLP-principperne overholdes.

— (Nationale) GLP-kontrolprogrammer: Den s@rlige ordning, som en medlemsstat har indfert ved hjelp
af inspektion og revision af forseg til at kontrollere, om forsegslaboratorierne i dets omrade overholder
GLP-principperne.

— (National) GLP-kontrolmyndighed: Et forvaltningsorgan i en medlemsstat, der er ansvarlig for tilsyn
med overholdelse af GLP i forseggslaboratorier i dets omrade, og for udferelsen af andre opgaver
vedrerende GLP, som er fastlagt pa nationalt plan. Der kan oprettes mere end én sddan myndighed i
hver medlemsstat.

— Inspektion af forsegslaboratorier: Undersegelse pa stedet af forsggslaboratoriets procedurer og prak-
sis med henblik pd at vurdere graden af overholdelse af GLP-principperne. Under inspektionerne
undersoges forsegslaboratoriets ledelsesstrukturer og driftsmetoder, neglepersoner blandt personalet
interviewes, og kvaliteten og integriteten af de fundne data vurderes og rapporteres.
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— Revision af forseg: Sammenligning af rédata og tilknyttede optegnelser med delrapporten eller den
endelige rapport for at fastsld, om rddata er nedskrevet ngjagtigt 1 rapporten, om prevningen er
gennemfort 1 overensstemmelse med forsegsplanen og standardforskrifter, for at fremskaffe yderligere
oplysninger, der ikke er angivet 1 rapporten, og fastsla, om der ved tilvejebringelsen af data blev
anvendt metoder, som kan mindske validiteten af data.

— Inspektor: En person, som gennemforer inspektionen af forsggslaboratorier og revision af undersogel-
ser pa vegne af den nationale GLP-myndighed.

— GLP-status for overholdelse: Graden af et forsegslaboratoriums overholdelse af GLP-principperne,
séledes som den er vurderet af den nationale GLP-myndighed.

— Kompetent myndighed: Et nationalt organ med retsligt ansvar for kontrollen med typen af kemikalier.

Elementer i GLP-kontrolprocedurer

Administration

Ansvaret for gennemforelsen af et (nationalt) GLP-kontrolprogram skal ligge hos et korrekt oprettet og
retsligt identificerbart forvaltningsorgan, der rdder over passende personale, og som arbejder inden for
rammerne af fastlagte administrative grenser.

Medlemsstaterne skal:

— sikre, at den (nationale) GLP-myndighed er direkte ansvarlig for et passende »hold« af inspektorer, der
har den nedvendige tekniske og videnskabelige kunnen, eller er endeligt ansvarlige for et sddant hold

— udsende dokumenter vedrerende vedtagelsen af GLP-principper i1 deres omrade

— udsende dokumenter med ngjagtige oplysninger om det (nationale) GLP-program, herunder oplysnin-
ger om de juridiske eller administrative rammer for programmets gennemferelse, og henvisninger til
offentliggjorte love, normgivende dokumenter (f.eks. regler, kutymer), inspektionsmanualer, retnings-
linjer, inspektionshyppighed og/eller kriterier for inspektionstidsplaner osv.

— fore bog over de inspicerede forsggslaboratorier (og deres grad af overholdelse af GLP-principperne)
og af de reviderede forsgg til bade nationale og internationale formal.

Fortrolighed

(Nationale) GLP-myndigheder har adgang til kommercielt vaerdifulde oplysninger og kan undertiden have
behov for at fjerne kommercielt folsomme dokumenter fra et forsegslaboratorium og henvise til dem i
detaljer i deres rapporter.

Medlemsstaterne skal:

— gennemfore foranstaltninger til sikring af fortrolighed, ikke kun i forbindelse med inspekterer, men
ogsé alle andre personer, der far adgang til fortroligt materiale 1 forbindelse med aktiviteter vedrerende
GLP-kontrol

— sikre, at 1 de tilfelde, hvor ikke alt kommercielt folsomt og fortroligt materiale er fjernet, skal rappor-
ter over forsggslaboratorieinspektioner og forsegsrevisioner kun stilles til rddighed for kompetente
myndigheder og eventuelt de forsegslaboratorier, der er inspiceret eller beskaftiget med revision af
forseg, og/eller til forsegssponsorer.

Personale og uddannelse

(Nationale) GLP-kontrolmyndighederne skal:
— sikre, at der findes et tilstraekkeligt stort antal inspektorer.

Behovet for inspektorer athaenger af:
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a) antallet af forsegslaboratorier, der er omfattet af det nationale GLP-kontrolprogram

b) hyppigheden af undersogelser af, hvorvidt forsegslaboratorierne overholder GLP-principperne

c) antallet og kompleksiteten af forseg, der gennemfores af disse forsegslaboratorier

d) antallet af s@rlige inspektioner eller revisioner, som de kompetente myndigheder kraever sikre, at
inspektorerne besidder de nedvendige kvalifikationer og trening.

Inspektorerne skal vare 1 besiddelse af kvalifikationer og praktisk erfaring inden for de videnskabelige
discipliner, der er relevante for provning af kemikalier. (Nationale) GLP-kontrolmyndigheder skal:
a) sikre, at det tilrettelegges en passende traening for inspekterer under hensyntagen til deres individuel-
le kvalifikationer og erfaring
b) fremme samrad, herunder eventuelle fzlles uddannelsesaktiviteter, med personalet i de nationale
GLP-kontrolmyndigheder i andre OECD-medlemslande med henblik pd at fremme international
harmonisering af fortolkningen og anvendelsen af GLP-principper og af overholdelsen af sddanne
principper
— sikre, at inspektionspersonalet og herunder kontraktansatte eksperter ikke har ekonomiske eller
andre interesser i de forseggslaboratorier, der tilses, i de reviderede forseg eller i de firmaer, der
sponsorerer sddanne undersogelser
— forsyne inspektorerne med identifikationspapirer (f.eks. identitetskort).

Inspektorerne kan:

— vere fast ansat 1 den nationale GLP-myndighed

— vere fast ansat i et organ, der er adskilt fra den nationale GLP-kontrolmyndighed, eller

— vare kontraktansat eller pd anden méde ansat af den nationale GLP-kontrolmyndighed, der skal udfere
inspektionerne eller revidere forseg.

I de to sidste tilfeelde skal den (nationale) GLP-kontrolmyndighed have det endelige ansvar for bestem-
melsen af den grad, hvormed forsegslaboratorierne overholder GLP-principperne og af kvaliteten/aner-
kendelsen af en revision af et forseog samt for gennemforelsen af andre foranstaltninger, som resultaterne
af inspektionerne eller revisionerne kan give anledning til.

(Nationale) GLP-kontrolprogrammer

Formalet med GLP-kontrolprogrammer er at fastsla, om forsegslaboratorierne har anvendt GLP-princip-
perne ved udforelsen af forseg og er i stand til at sikre, at resultaterne er af tilstreekkelig god kvalitet. Som
navnt ovenfor skal medlemsstaterne udsende detaljerede oplysninger om deres (nationale) GLP-kontrol-
program. Oplysningerne skal bl.a. vedrere:

— definition af programmets anvendelsesomrade og omfang.

Et (nationalt) GLP-kontrolprogram kan omfatte en begraenset mangde kemikalier, f.eks. industrikemika-
lier, pesticider, laegemidler osv., eller kan omfatte samtlige kemikalier. Omfanget af kontrolprogrammet
skal defineres, bdde for sd vidt angar kemikaliegrupper og typer af prevninger, der skal gennemfores,
f.eks. fysiske, kemiske, toksikologiske og/eller okotoksikologiske

— opstilling af retningslinjer for, hvornér forsegslaboratorier er omfattet af programmet.

Anvendelse af GLP-principperne pé sundheds- og miljemessige sikkerhedsundersggelser, som er ind-
samlet til foreleggelse for de kompetente myndigheder, kan veare obligatoriske. En mekanisme skal
tilvejebringes, hvorved forsegslaboratorier kan f& deres overholdelse af GLP-principperne kontrolleret af
den ansvarlige (nationale) GLP-kontrolmyndighed

— tilvejebringelse af oplysninger om kategorier af forsegslaboratorieinspektioner/revisioner af forseg.

Et (nationalt) GLP-kontrolprogram skal omfatte:
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a) bestemmelser for forsegslaboratorieinspektioner. Sddanne tilsyn omfatter bade generel inspektion af
forsegslaboratoriet og en revision af et eller flere igangvarende eller afsluttede forseg
b) bestemmelser for sarlige forsegslaboratorieinspektioner/revisioner af forseg efter anmodning fra den
kompetente myndighed - dvs. inspektioner/revisioner, der er foranlediget af et spergsmaél 1 forbindelse
med data, som er forelagt for den kompetente myndighed
— definition af inspektorernes befojelser ved besag pa laboratorier og adgang til data, som forsegs-
laboratorierne ligger inde med (herunder preveemner, standardforskrifter, anden dokumentation
OSV.).

Selv om inspekterer ikke normalt vil enske at besege forsegslaboratorier mod laboratorieledelsens vilje,

kan der veare tilfelde, hvor det af hensyn til beskyttelsen af sundheden og miljoet er vigtigt at kunne

aflegge besog i et forsegslaboratorium. Den (nationale) GLP-myndigheds befojelser i sadanne tilfelde

skal defineres

— beskrivelse af procedurer for forsegslaboratorieinspektion og revision med henblik péd at bestemme,
om GLP-principperne overholdes.

Der skal anfores, hvilke procedurer der vil blive brugt ved inspektion, dels af de organisationsmaessige

forhold, dels af betingelserne for planleegning, udferelse, kontrol og rapportering af forseg. Retningslinjer

for sddanne procedurer gives i del B af dette bilag.

— beskrivelse af foranstaltninger, der kan treffes til opfelgning af forsegslaboratorieinspektioner og
revision af forseg.

Opfolgning af forsegslaboratorieinspektioner og revision af forsog

Efter afslutningen af en forsegslaboratorieinspektion eller revision af forseg skal inspekteren udarbejde
en skriftlig rapport over resultaterne.

Hvis der under eller efter en forsegslaboratorieinspektion eller revision findes afvigelser fra GLP-princip-
perne, skal medlemsstaterne traeffe passende foranstaltninger, som skal beskrives i materiale udsendt af
den (nationale) GLP-kontrolmyndighed.

Hvis der i forbindelse med en forsegslaboratorieinspektion eller revision af forseg kun findes mindre
afvigelser fra GLP-principperne, skal forsegslaboratoriet anmodes om at korrigere disse mindre afvigel-
ser. Inspektoren vil eventuelt pd passende tidspunkt atter besgge laboratoriet for at kontrollere, om
korrektionerne er gennemfort.

Hvis ingen eller kun mindre afvigelser findes, kan den (nationale) GLP-kontrolmyndighed:

— udsende en meddelelse om, at det efter inspektion er fundet, at laboratoriet arbejder 1 overensstemmel-
se med GLP-principperne. Der skal 1 denne forbindelse ogsa oplyses, hvornér inspektionerne fandt
sted, og eventuelt hvilke forsegstyper der var genstand for inspektionen 1 forsegslaboratoriet pa det
pagaeldende tidspunkt. Sddanne meddelelser kan bruges ved oplysning til de (nationale) GLP-kontrol-
myndigheder i andre OECD-lande

og/eller
— forsyne den kompetente myndighed, der anmodede om, at der blev gennemfort en revision af et
forseg, med en detaljeret rapport over resultaterne.

I tilfeelde af alvorlige afvigelser vil de foranstaltninger, den nationale GLP-kontrolmyndighed skal trefte,
athange af de serlige forhold i hvert enkelt tilfelde og af de retslige eller administrative bestemmelser,
hvorunder GLP-kontrollen gennemfores i1 de enkelte lande. Foranstaltninger kan f.eks. omfatte:
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— udsendelse af en medddelelse, hvori der gives detaljerede oplysninger om de fejl eller mangler, der er
fundet, og som kan pévirke validiteten af forseg, der gennemfores 1 forsegslaboratoriet

— udsendelse af en henstilling til den kompetente myndighed om at afvise et forsog

— midlertidig standsning af forsegslaboratorieinspektioner eller revisioner af forseg pa et forsegslabora-
torium, og, hvis det er administrativt muligt, udelukkelse fra deltagelse 1 det (nationale) GLP-kontrol-
program eller fjernelse fra geldende lister eller registre over forsegslaboratorier, der er underkastet
GLP-inspektioner

— krav om, at bestemte forsog skal ledsages af detaljerede oplysninger om afvigelserne

— anlaeggelse af retssag 1 de tilfelde, hvor det er berettiget, og der er retsligt/administrativt grundlag
herfor.

Appelprocedure

Problemer eller meningsforskelle mellem inspektorer og forsegslaboratoriets ledelse kan normalt leses i
forbindelse med en forsegslaboratorieinspektion eller revision. Det er imidlertid ikke altid muligt at na
til enighed. Der skal derfor fastlegges en procedure, hvorunder forsegslaboratoriet kan gere indsigelser
mod resultaterne af forsegslaboratorieinspektionen eller revisionen, og/eller mod de foranstaltninger,
GLP-myndigheden agter at treeffe i den forbindelse.

DEL B

REVIDEREDE RETNINGSLINJER FOR INSPEKTION AF FORSOGSLABORATORIER OG REVISION
AF UNDERSOGELSER

Indledning

Formaélet med denne del af dette bilag er at opstille retningslinjer for gennemforelsen af forsegslabora-
torieinspektioner og revision af forsgg, séledes at de kan anerkendes gensidigt af OECD-medlemslande-
ne. Det omhandler hovedsageligt forsegslaboratorieinspektioner, som optager en stor del af GLP-inspek-
torernes tid. Forsggslaboratorieinspektioner omfatter normalt en begrenset revision af forseg, som en
del af inspektionen, men revision af forseg skal undertiden tillige gennemfores efter anmodning f.eks.
fra en kompetent myndighed. Generelle retningslinjer for gennemforelsen af revision af forseg gives i
slutningen af dette bilag.

Forsegslaboratorieinspektioner gennemfores med henblik pa at bestemme, i1 hvilket omfang forsggslabo-
ratorierne og deres forseg er i overensstemmelse med GLP-principperne, og at bestemme datas trovar-
dighed, sédledes at det sikres, at de fundne data er af tilstraekkelig god kvalitet til, at den nationale
kompetente myndighed kan anvende dem i forbindelse med vurdering og beslutningstagning. P& grund-
lag af inspektionen skal der udarbejdes en rapport, der beskriver forsegslaboratoriets overholdelse af
GLP-principperne. Forsggslaboratorieinspektioner skal gennemfores regelmessigt og rutinemeessigt for
til stadighed at registrere forsagslaboratoriets grad af overholdelse af GLP-reglerne.

Der kan findes yderligere oplysninger om mange af punkterne i denne del af dette bilag i OECD’s
konsensusdokumenter om GLP-principperne (f.eks. om forsggslederens rolle og ansvarsomrade).

Definitioner af fagudtryk

De definitioner af fagudtryk, der er givet i OECD-principperne for GLP (artikel 1 i direktiv 2004/10/EF)
og i del A af dette bilag, geelder ogsa for denne del af dette bilag.
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Inspektion af forsegslaboratorier

Inspektioner til kontrol med overholdelsen af GLP-principper kan finde sted 1 alle forsegslaboratorier,
der tilvejebringer data vedrerende sundheds- eller miljomassige sikkerhedsundersggelser i henhold til
gaeldende regler. Inspektorerne kan anmodes om at revidere data om fysiske, kemiske, toksikologiske
eller okotoksikologiske egenskaber af stoffer eller praeparater. Inspektererne kan undertiden have behov
for bistand fra sarlige eksperter.

Som foelge dels af laboratoriernes forskelligartethed (bade 1 henseende til fysisk indretning og ledelses-
struktur), dels af de mange forskellige typer af forseg vil det betyde, at inspektererne skal bruge deres
egen bedommelse ved vurdering af graden og omfanget af overholdelsen af GLP-principper. Inspektorer-
ne bor dog tilstraebe, at der anlegges en konsekvent holdning ved vurdering af, hvorvidt en passende
overholdelse af hvert af principperne er til stede i relation til et givet forsegslaboratorium eller et givet
forseg.

I det folgende afsnit fastlegges retningslinjer for de forskellige dele af forsegslaboratoriet, dets personale,
og de procedurer, som sandsynligvis vil indgd i inspekterernes undersegelse. For hver del, der beskrives,
angives inspektionens formal, og der gives ved hjalp af eksempler en fortegnelse over de s@rlige punkter,
der kan indgéd 1 en forsegslaboratorieinspektion. Listerne er ikke og skal ikke betragtes som udtemmende.

Inspektorerne skal ikke beskaftige sig med et forsags videnskabelige tilretteleeggelse eller med fortolk-
ningen af forsegsresultaterne med hensyn til sundheds- eller miljorisici. Ansvaret for sddanne vurderinger
ligger hos de myndigheder, som modtager oplysningerne i henhold til gaeldende regler.

Forsegslaboratorieinspektioner og revision af forseg kan ikke undga at gribe forstyrrende ind 1 laboratori-
ets normale arbejdsgang. Inspektererne skal derfor udfere deres arbejde efter en neje fastlagt plan, og sa
vidt det er praktisk muligt respektere forsegslaboratorieledelsens ensker med hensyn til den tidsmaessige
tilretteleggelse af besog 1 bestemte afdelinger i forsegslaboratoriet.

Under forsegslaboratorieinspektioner og revision af forseg vil inspektererne f4 adgang til fortrolige og
kommercielt vaerdifulde oplysninger. Det er vigtigt, at de serger for, at sddanne oplysninger kun kommer 1
handerne pa dertil bemyndiget personale. Ansvaret for, at dette sker, skal fastlegges inden for rammerne
af de (nationale) GLP-kontrolprocedurer.

Inspektionsprocedurer
Pree-inspektion

Formadil: at bibringe inspektoren kendskab til det laboratorium, der skal inspiceres, dvs. dets ledelsesstruk-
tur, bygningernes fysiske indretning og arten af forseg.

Forud for gennemforelsen af forsggslaboratorieinspektioner eller revision af forseg skal inspekteren
sette sig ind 1 forholdene pd det laboratorium, der skal besoges. Alle foreliggende oplysninger om
forsegslaboratoriet skal gennemgds, herunder inspektionsrapporter, forsggslaboratoriets indretning, orga-
nisationsdiagrammer, forsegsrapporter, forsegsplaner og neglepersoners curriculum vite. Her kan der
findes oplysninger om:

— forsggslaboratoriets art, storrelse og indretning

— arten af forseg, der er sandsynlige at ville indgd 1 inspektionen

— forsegslaboratoriets ledelsesstruktur.
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Inspektorerne ber navnlig merke sig eventuelle mangler, der er konstateret under tidligere inspektio-
ner. Hvis der ikke tidligere har veret gennemfort inspektioner, kan der foretages en pra-inspektion med
det formal at indsamle relevante oplysninger.

Forsegslaboratorierne skal informeres om dato og tidspunkt for inspekterens besgg, formalet med besgget
og det tidsrum, inspektoren agter at opholde sig pa omrddet. Herved kan forsegslaboratoriet serge for,
at det nedvendige personale og den nedvendige dokumentation er til radighed. Hvis det er bestemte
dokumenter eller optegnelser, der skal underseges, kan dette med fordel oplyses pd forhand til forsegsla-
boratoriet, sdledes at materialet er umiddelbart tilgaengeligt ved inspektionen.

Indledningsmode

Formal: at oplyse laboratoriets ledelse og medarbejdere om &rsagen til, at der skal gennemfores en
forsegslaboratorieinspektion eller en revision af forseg, og at oplyse, hvilke laboratorieomrader, forsog,
dokumenter og personale, der vil blive inddraget 1 inspektionen eller revisionen.

Ved besogets begyndelse ber forsggslaboratorieinspektionens eller revisionens administrative og prakti-

ske detaljer droftes med laboratoriets ledelse. Pa indledningsmedet skal inspektererne:

— gennemga besggets formél og omfang

— beskrive, hvilken dokumentation der er behov for under inspektionen, sdsom lister over igangvaerende
og afsluttede forseg, forsegsplaner, standardforskrifter, rapporter osv. I den forbindelse skal det aftales,
hvilke dokumenter der skal vere adgang til, og hvis det er nedvendigt, hvordan relevante dokumenter
skal kopieres

— pracisere eller anmode om oplysninger vedrerende ledelsesstrukturen (organisationen) og laboratoriets
medarbejdere

— anmode om oplysninger vedrerende gennemforelse af forseg, for hvilke GLP-principperne ikke gel-
der, i laboratorieomréder, hvor der gennemfores forseg underlagt GLP-principperne

— traeffe forelobig beslutning om, hvilke dele af forsegslaboratoriet, der skal indgé i inspektionen

— beskrive de dokumenter og preveemner, der er behov for i forbindelse med igangvarende eller
afsluttede forseg, der skal indga i revisionen

— meddele, at der afholdes et afsluttende made efter endt inspektion.

Inden inspektionen gennemferes, ber inspekteren sette sig 1 kontakt med laboratoriets afdeling for
kvalitetssikring.

I almindelighed vil det vaere en hjelp for inspektererne under inspektionen at vare ledsaget af en
medarbejder fra laboratoriets afdeling for kvalitetssikring.

Inspektorerne kan eventuelt anmode om at matte fa stillet et serligt rum til rddighed til undersogelse af
dokumenter og andre aktiviteter.

Organisation og personale

Formal: at afgere, om forsegslaboratoriet rader over tilstraekkeligt kvalificeret personale, medarbejderres-
sourcer og servicefunktioner til det antal og de forskelligartede forseg, som gennemfores; om organisa-
tionsstrukturen er passende, og om ledelsen har opstillet en politik for trening og sundhedskontrol af
medarbejderne, som er passende i forhold til de forseg, der udferes pa laboratoriet.

Ledelsen skal anmodes om at fremlaegge materiale som f.eks.:
— lokaleplaner
— diagrammer over ledelsesforhold og videnskabelig organisation
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— curriculum vite for neglepersoner, der arbejder med den type (de typer) af forseg, der er udvalgt til
revision

— lister over igangverende og afsluttede forseg med oplysning om forsegstype, dato for pdbegyndel-
se/afslutning, forsegssystem, teststoffernes anvendelsesmédde samt navnet pé forsegslederen

— politik vedrerende overvagning af personalets sundhed

— stillingsbeskrivelser og treningsprogrammer for personalet samt personalekartoteker

— 1indeks over laboratoriets standardforskrifter

— specifikke standardforskrifter for de forsag eller procedurer, der skal inspiceres eller revideres

— lister over forsegsledere og sponsorer for forsegene, som skal revideres.

Inspekteren skal navnlig kontrollere:

— lister over igangverende og afsluttede forseg for at fastsla omfanget af arbejdet pa forsegslaboratoriet

— identifikation af og kvalifikationer hos forseggslederne, lederen af afdelingen for kvalitetssikring og
andet personale

— om der foreligger standardforskrifter for alle relevante forsagstyper.

Kvalitetssikringsprogram

Formadl: at fastsla, om de mekanismer, der anvendes til at sikre over for ledelsen, at laboratorieforsegene
gennemfores 1 overensstemmelse med GLP-principperne, er tilstrekkelige.

Lederen af kvalitetssikringsafdelingen skal anmodes om at fremvise de metoder og systemer, der an-

vendes ved kvalitetssikringsinspektion og overvagning af forseg, og de systemer, der anvendes ved

registrering af observationer foretaget i forbindelse hermed. Inspekteren skal kontrollere:

— kvalifikationerne hos lederen af kvalitetssikringsafdelingen og hos samtlige afdelingens ansatte

— at kvalitetssikringen gennemfores uath@ngigt af det personale, der arbejder med forsegene

— hvorledes kvalitetssikringsafdelingen planlaegger tidspunkt og gennemforer inspektioner, overvéger
forsegenes kritiske faser, og hvilke ressourcer der er til rddighed for kvalitetssikringsinspektion og
-overvagning

— at der, 1 de tilfelde, hvor forsegene varer sa kort tid, at det ikke er praktisk muligt at overvage hvert
enkelt, er en ordning med stikprevevis overvagning

— omfanget og graden af kvalitetssikringsovervigning i forsegets praktiske faser

— omfanget og graden af kvalitetssikringsovervigning af forsegslaboratoriets rutinearbejde

— de kvalitetssikringsprocedurer, der anvendes til at sikre, at den endelige rapport er i overensstemmelse
med radata

— at ledelsen modtager rapporter fra kvalitetssikringsafdelingen vedrerende de problemer, der vil kunne
pavirke en undersogelses kvalitet eller integritet

— de foranstaltninger, kvalitetssikringsafdelingen gennemforer, nir der konstateres afvigelser

— kvalitetssikringens rolle i de tilfeelde, hvor forseg eller dele deraf udferes i1 kontraktlaboratorier

— den rolle, som kvalitetssikringsafdelingen eventuelt spiller i forbindelse med gennemgang, revision og
opdatering af standardforskrifter.

Faciliteter

Formal: at afgere, om forsegslaboratoriets storrelse, indretning og beliggenhed er egnet til at opfylde de
krav, der stilles ved gennemforelse af forsegene, hvad enten de gennemfores indenfor eller udenfor.

Inspekteren skal kontrollere, at:
— indretningen tillader en passende grad af adskillelse, séledes at f.eks. teststoffer, dyr, foder, patologiske
prover osv. fra ét forseg ikke sammenblandes med tilsvarende fra et andet forseg
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— der findes procedurer for miljekontrol og overvdgning, som fungerer tilfredsstillende i risikoomréder,
f.eks. rum til forsegsdyr og andre biologiske testsystemer, lokaler hvor teststoffer opbevares, eller hvor
laboratoriearbejdet foregar

— den generelle arbejdsgang er passende til de forskellige enheder, og at der, om nedvendigt, findes
kontrol med forekomst af skadedyr.

Anbringelse og isolering af biologiske testsystemer

Formal: at afgere, om forsegslaboratoriet arbejder med forseg, hvori indgar dyr eller andre biologiske
testsystemer, rader over passende faciliteter og forhold, hvor de kan plejes, anbringes og isoleres pa
passende vis, sdledes at man undgér stress og andre problemer, der kan pavirke testsystemet, og dermed
resultaternes kvalitet.

Et forsggslaboratorium kan gennemfore forsog, der kraever en raekke forskellige dyre- eller plantearter

samt mikrobielle eller andre cellulere eller subcellulere systemer. Arten af testsystemer, der anvendes,

er afgerende for, hvilke aspekter vedrerende pleje, anbringelse eller isolering inspekteren ensker at

undersoge. Pa dette grundlag skal inspektoren alt efter testsystemet kontrollere, at:

— der findes faciliteter, som er egnede for det anvendte testsystem og imedekommer forsggskravene

— der er mulighed for at sette dyr og planter, der introduceres i enheden, i karantene, og at disse
foranstaltninger virker tilfredsstillende

— der er foranstaltninger til isolering af dyr (eller eventuelt andre dele i testsystemet), der vides at vare
ramt af sygdom eller sygdomsbearere, eller mistenkes herfor

— der gennemfores tilstrekkelig overvidgning og rapportering af sundhed, adferd eller lignende, athen-
gig af testsystemet

— udstyr til opretholdelse af de nedvendige miljomaessige betingelser for hvert testsystem er velegnet,
vel vedligeholdt og effektivt

— bure, reoler, beholdere eller lignende til dyr, og dertil herende udstyr, holdes tilstrekkeligt rent

— der gennemfores den fornegdne kontrol med miljeforhold og stettesystemer

— der er anleg til fjernelse og bortskaftelse af affald fra dyrene og fra testsystemerne, og at de sikrer
mindst muligt angreb af skadedyr, mindst mulig lugt, og mindst mulig risiko for sygdom og kontami-
nering af miljoet

— der er lageromréder til dyrefoder eller tilsvarende materiale for alle testsystemer, at disse omrader
ikke anvendes til opbevaring af andre materialer, som f.eks. teststoffer, pesticider eller desinficerende
midler, og at de holdes adskilt fra omrader, hvor der holdes dyr eller opbevares andre biologiske
testsystemer

— oplagret foder og stroelse beskyttes mod edeleggelse som folge af ugunstige miljeforhold, skadedyr-
sangreb eller kontaminering.

Apparatur, materialer, reagenser og proveemner

Formal: at fastsla, at der i forsegslaboratoriet er passende placering af driftsklart udstyr, 1 tilstreekkelige
maengder og med tilstreekkelig kapacitet til de forseg, der udferes i laboratoriet, og om materialer,
reagenser og proveemner markes, anvendes og opbevares korrekt.

Inspektaren skal kontrollere, at:

— apparaterne er rene og funktionsdygtige

— der er fort bog over méleudstyrets og apparaternes drift, vedligeholdelse verifikation, kalibrering og
validering (herunder ogsa computersystemer)
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— materialer og kemiske reagenser markes og opbevares korrekt, ved passende temperaturer, og at
udlgbsdatoer overholdes. Etiketter pa reagenser skal indeholde oplysninger om leverander, identitet og
koncentration og/eller andre relevante oplysninger

— prover identificeres pd passende mide, efter testsystem, forseg, art og indsamlingsdato

— anvendte apparater og materialer ikke pavirker testsystemet 1 neevneverdigt omfang.

Testsystemer

Formal: at kontrollere, at der er passende procedurer for handtering af og kontrol med de forskellige
testsystemer, der er nedvendige for at gennemfore forsegene pd laboratoriet, f.eks. kemiske og fysiske
systemer, celluleere og mikrobielle systemer, planter eller dyr.

Fysiske og kemiske systemer

Inspektaren skal kontrollere, at:

— der, nar det er anfort 1 forsggsplanerne, er undersogt stabiliteten af test- og referencestoffer, og at de
referencestoffer, der er anfort 1 forsegsplanerne, er anvendt

— der i tilfzelde af automatiske systemer sorges for, at data 1 form af diagrammer, kurver eller compute-
rudskrifter dokumenteres som radata og arkiveres.

Biologiske testsystemer

Under hensyntagen til forhold omkring pleje, anbringelse og isolering af biologiske testsystemer som

ovenfor nevnt skal inspekteren kontrollere, at:

— testsystemerne svarer til beskrivelsen i forsegsplaner

— testsystemerne er identificeret pd passende made og om nedvendigt og muligt entydigt gennem hele
forseget; at der er optegnelser over modtagelsen af testsystemerne og skabt fuld klarhed over antallet
af modtagne, anvendte, erstattede eller bortskaffede testsystemer

— bure eller beholdere herende til testsystemet identificeres korrekt med alle nedvendige oplysninger

— der sorges for passende adskillelse af forseg, der gennemfores pa de samme dyrearter (eller de samme
biologiske testsystemer), men med forskellige stoffer

— der sarges for passende adskillelse af dyrearter (og andre biologiske testsystemer), enten i tid eller rum

— miljeet 1 det biologiske testsystem svarer til specifikationerne i forsegsplanen eller i standardforskrif-
terne, for sa vidt angar temperatur og lys-merkeperioder

— optegnelser af modtagelse, handtering, anbringelse eller isolering, pleje og sundhedsvurdering er
passende 1 forhold til testsystemet

— der findes skriftlige registreringer af undersogelse, karantene, dedelighed, sygelighed, adfaerd, diagno-
se og behandling af dyre- og plantetestsystemer eller af andre tilsvarende parametre, alt efter det
biologiske system, der er tale om

— der er sorget for passende bortskaffelse af testsystemer ved prevningens afslutning.

Test- og referencestoffer

Formadl: at fastsld, om forsggslaboratoriet rdder over procedurer 1) til sikring af, at test- og referencestof-
fers identitet, styrke, maengde og sammensatning svarer til deres specifikationer, og ii) til passende
modtagelse og opbevaring af test- og referencestoffer.

Inspekteren skal kontrollere, at:

— der findes skriftlige registreringer af modtagelsen (herunder identifikation af den ansvarlige person) og
for handteringen, preveudtagningen, anvendelsen og opbevaringen af test- og referencestoffer

— test- og referencestoffer markes pa passende vis
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— opbevaringsforholdene er siledes, at test- og referencestoffernes koncentration, renhed og stabilitet
bevares

— der findes skriftlige registreringer vedrerende bestemmelse af identitet, renhed, sammensatning, stabi-
litet og til forebyggelse af eventuel kontaminering af test- og referencestoffer

— der er procedurer til bestemmelse af homogenitet og stabilitet af blandinger, der indeholder test- og
referencestoffer

— beholdere med blandinger (eller fortyndinger) af test- og referencestoffer markes, og der opbevares
dokumentation om homogeniteten og stabiliteten af indholdet i det omfang, det er relevant

— der, hvis prevningen varer over fire uger, tages prover af hver batch af test- og referencestofferne med
henblik pa analyse, og at de opbevares i en passende periode

— der findes procedurer for opblanding af stoffer, som sikrer, at der ikke sker fejl af identifikation eller
krydskontaminering.

Standardforskrifter

Formal: at fastsla, om forsegslaboratoriet har skriftlige standardforskrifter for alle vaesentlige dele af dets
drift, idet anvendelsen af sddanne skriftlige standardforskrifter er et af de vigtigste ledelsesvarktajer ved
kontrollen med forsegslaboratoriernes arbejde. Forskrifterne vedrerer rutinemessige elementer af forseg,
der udferes pé forsegslaboratoriet.

Inspektoren skal kontrollere, at:

— der 1 hvert af forsegslaboratoriets omrader findes umiddelbart tilgengelige autoriserede genparter af
standardforskrifterne

— der er procedurer for revision og opdatering af standardforskrifterne

— alle @ndringer 1 standardforskrifter er autoriserede og daterede

— der holdes arkiv over alle standardforskrifter, nuverende og tidligere udgaver

— der findes standardforskrifter for folgende og eventuelt andre aktiviteter:

1) modtagelse, bestemmelse af identitet, renhed, sammensatning og stabilitet; markning, handtering,
proveudtagning, brug og opbevaring af test- og referencestoffer

i1) anvendelse, vedligeholdelse, rengering, kalibrering og validering af méleudstyr, computerudstyr og
miljekontroludstyr

i11) fremstilling af reagenser og doserede preparater

1v) registrering, rapportering, arkivering og genfinding af optegnelser og rapporter

v) klargering af og miljekontrol i omrdder, der indeholder testsystemerne

vi) modtagelse, overforsel, placering, karakterisiering, identifikation og pleje af testsystemer

vii) hdndtering af testsystemer forud for, under og ved afslutningen af forseget

viil) bortskaffelse af testsystemer
1X) anvendelse af midler til skadedyrskontrol og rengering, og
X) aktiviteter 1 forbindelse med kvalitetssikringsprogrammer.

Forsagets gennemforelse

Formal: at kontrollere, om der findes skriftlige forsagsplaner, og om planerne og forsegets gennemforelse
er 1 overensstemmelse med GLP-principperne.

Inspekteren skal kontrollere, at:

— forsggsplanen er underskrevet af forsegslederen

— alle tilleg til forsegsplanen er underskrevne og daterede af forsegslederen

— datoen for aftalen om forsegsplanen, der er indgdet med sponsor, er registreret
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— malinger, iagttagelser og undersogelser er 1 overensstemmelse med forsegsplanen og de relevante
standardforskrifter

— resultater af sddanne malinger, iagttagelser og undersggelser blev nedskrevet direkte, hurtigt, nejagtigt
og laeseligt, og blev forsynet med underskrift (initialer) og dato

— alle @ndringer 1 rddata, herunder data lagret 1 computere, ikke tilslerer tidligere optegnelser, er begrun-
det, dateret, og at personen med ansvar for @ndringen er identificeret

— data indsamlet pé eller oplagret 1 computer identificeres, og om der er passende procedurer til at sikre,
at der ikke sker uautoriserede @ndringer eller tab

— computersystemerne, der anvendes under forseget, er palidelige, ngjagtige og er blevet valideret

— alle uforudsete hendelser, der er optegnet i rddata, er undersogt og vurderet

— resultaterne 1 forsegsrapporterne (delrapporter eller endelige rapporter) er konsistente og fuldstaendige,
og afspejler radata korrekt.

Rapportering af forsogsresultater
Formal: at fastsld, om de endelige rapporter er udarbejdet i overensstemmelse med GLP-principperne.

Ved gennemgangen af den endelige rapport skal inspekteren kontrollere, at:

— den er dateret og underskrevet af forsegslederen med en erklaering om, at han patager sig ansvaret for
validitet, og bekrafter, at forseget er udfert under overholdelse af GLP-principperne

— den er dateret og underskrevet af andre hovedmedarbejdere, hvis den indeholder rapporter fra andre
videnskabelige discipliner

— rapporten indeholder en erklering om kvalitetssikring, og at den er underskrevet og dateret

— eventuelle @ndringer blev foretaget af ansvarligt personale

— der findes fortegnelser over, hvor alle teststofprever, ovrige prover og rddata er arkiveret.

Arkivering og opbevaring af optegnelser

Formal: at fastsla, om laboratoriet har fremstillet passende optegnelser og rapporter, og om der er truffet
passende foranstaltninger til sikker arkivering og opbevaring af optegnelser og materialer

Inspektoren skal kontrollere:

— at der er udpeget en person med ansvar for arkivet

— arkiveringsfaciliteter for opbevaring af forsegsplaner, rddata (indbefattet data fra afbrudte forseg)
endelige rapporter, teststofprover og gvrige prover samt optegnelser over undervisning og trening af
personalet

— proceduren for genfinding af arkiveret materiale

— proceduren, hvormed adgangen til arkiverne er begraenset til dertil bemyndiget personale, og at man
har en fortegnelse over de medarbejdere, der har adgang til radata, histologiske snit osv.

— at der findes en liste over materialer, der fjernes fra og tilbageleveres til arkiverne

— at optegnelser og materialer opbevares 1 det foreskrevne eller hensigtsmessige tidsrum og beskyttes
mod tab eller skade som folge af brand, ugunstige miljeforhold osv.

Revision af undersogelser

Forsegslaboratorieinspektionerne vil bl.a. omfatte revisioner, som gennemgar igangvaerende eller afslutte-
de forseg. Serlige revisioner af forseg foregir ofte pad anmodning af de kompetente myndigher, og de
kan gennemfores uathengig af forsegslaboratorieinspektioner. Som folge af de mange forskelligartede
forsegstyper, som kan revideres, kan der kun gives generelle retningslinjer, og inspekterer og andre,
der deltager i revision af forseg, mé til stadighed bruge skon vedrerende arten og omfanget af deres
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undersogelser. Mélet skal vere at rekonstruere forseget ved at sammenligne den endelige rapport med
forsegsplanen, relevante standardforskrifter, rddata og andet arkiveret materiale.

I nogle tilfelde har inspektorerne maske behov for bistand fra andre eksperter for at kunne gennemfore en
effektiv revision af et forseg, f.eks. nér der er behov for mikroskopisk underseggelse af vavssnit.

I forbindelse med revision af forseg skal inspekteren:

— indhente oplysning om navn, jobbeskrivelse og oversigter over efteruddannelse og erfaring vedrerende
udvalgt personale, der deltager 1 forseget, som f.eks. forsegslederen og de vigtigste videnskabelige
medarbejdere

— kontrollere, at der er tilstrekkeligt personale uddannet pa omrider, der er relevante for de forseg, der
gennemfores

— finde frem til bestemte apparater eller sarligt udstyr, der blev anvendt til forseget, og undersoge
optegnelser vedrerende kalibrering, vedligeholdelse og service af udstyret

— gennemse optegnelser vedrarende teststoffernes stabilitet, analyser af teststoffer og preparater, analyser
af foder osv.

— om muligt ved hjelp af interviews finde ud af, hvilke arbejdsopgaver udvalgte personer, der deltog
1 forseget, havde pé tidspunktet for forsegets gennemforelse med henblik pa at bestemme, om disse
personer havde den fornedne tid til rddighed til udferelse af opgaver specificeret 1 forsegsplanen eller
rapporten

— erhverve genparter af al dokumentation, som vedrerer kontrolprocedurer, eller som udger en integreret
del af forseget, herunder:

1) forsegsplanen

i1) standardforskrifter

i11) logbeger, laboratoriets notesbeoger, arkiver, arbejdspapirer, udskrifter af computerdata osv., kontrolbe-
regninger, hvor det skennes nedvendigt

1v) den endelige rapport.

For forseg, hvor der anvendes dyr (gnavere eller andre pattedyr), skal inspekteren folge en vis procentdel
af de enkelte dyr, fra de ankommer til forsegslaboratoriet, til de obduceres. Der skal da legges serlig
vagt pd oplysninger om:

— dyrenes legemsvagt, indtag af foder/vand, dosisformulering og -indgivelse

— kliniske iagttagelser og obduktionsresultater

— klinisk kemi

— patologi.
Afslutning af inspektion eller revision af forsog

Efter afslutningen af en forsegslaboratorieinspektion eller revision af forsgg skal inspekteoren vare rede
til at drefte sine resultater med reprasentanter for forsggslaboratoriet pa et afsluttende mede, og han skal
udarbejde en skriftlig rapport kaldet inspektionsrapporten.

Ved inspektion af sterre forsegslaboratorier vil der sandsynligvis afsleres en raekke mindre afvigelser fra
GLP-principperne, men de vil normalt ikke vare alvorlige nok til at nedsatte validiteten af forseg, der
udferes pa forsegslaboratoriet. 1 sddanne tilfaelde er det rimeligt, hvis inspekteren i rapporten anferer,
at laboratoriet arbejder i overensstemmelse med GLP-principperne efter de kriterier, der er opstillet af
den nationale GLP-kontrolmyndighed. Der skal dog gives detaljerede oplysninger om fundne mangler til
forsegslaboratoriet, og ledelsen skal give tilsagn om, at der vil blive truffet athjeelpende foranstaltninger.

Inspektoren skal eventuelt besage forsegslaboratoriet igen efter nogen tid for at kontrollere, at de nedven-
dige foranstaltninger er truffet.
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Hvis det under inspektion eller revision konstateres, at der sker alvorlige afvigelser fra GLP-principper-
ne, som efter inspektorens mening pdvirker validiteten af den bestemte undersogelse eller generelt af
forseg, der udferes pa laboratoriet, skal inspekteren afleegge rapport til den (nationale) GLP-kontrolmyn-
dighed. Hvilke forholdsregler, denne myndighed og/eller den kompetente myndighed sé treeffer, athaenger
af arten og omfanget af afvigelserne, og af de lovfastede og/eller administrative bestemmelser, der findes
vedrerende GLP-kontrolprogrammet.

Naér en revision af forseg er foretaget pd anmodning af en kompetent myndighed, skal der udarbejdes en
fyldestgerende skriftlig rapport over resultaterne. Rapporten tilsendes den kompetente myndighed via den
(nationale) GLP-myndighed.

BEK nr 1389 af 25/11/2015 34



	Kapitel 1 - Afgrænsning og definitioner
	§ 1
	§ 2
	§ 3
	§ 4

	Kapitel 2 - Regler for laboratorier, der udfører forsøg i henhold til GLP-principperne
	§ 5
	§ 6
	§ 7
	§ 8
	§ 9
	§ 10

	Kapitel 3 - GLP-inspektion
	§ 11
	§ 12
	§ 13
	§ 14
	§ 15
	§ 16

	Kapitel 4 - Gebyrer for GLP-inspektion
	§ 17

	Registreringsgebyr
	§ 18

	Sagsbehandlingsgebyr
	§ 19

	Administrationsgebyr
	§ 20

	Transportgebyr
	§ 21

	Generelle bestemmelser om gebyrer
	§ 22

	Kapitel 5 - Forhold til offentlighedsloven, forvaltningsloven og straf
	§ 23
	§ 24

	Kapitel 6 - Ikrafttræden m.v.
	§ 25

	Bilag 1 - OECD-principperne for god laboratoriepraksis (GLP) (omtalt i § 1, stk. 2)
	Del I
	1. Anvendelsesområde
	2. Definitioner af fagudtryk
	Del II
	2. Kvalitetssikringsprogram
	3. Faciliteter
	4. Apparatur, materialer og reagenser
	5. Testsystemer
	6. Test- og referencestoffer
	7. Standardforskrifter
	8. Forsøgets gennemførelse
	9. Rapportering af forsøgsresultater
	10. Arkivering og opbevaring af optegnelser og materialer

	Bilag 2 - GLP-inspektion (omtalt i § 10, stk. 2)
	DEL A
	DEL B


